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INSTRUCOES DE USO

PRODUTO: SISTEMA DE FIXACAO PEDICULAR MINIMAMENTE INVASIVO —
MINIOSTEO

NOME TECNICO: Sistemas Internos de Fixacdo de Coluna Vertebral

PRODUTO NAO ESTERIL — USO UNICO - PROIBIDO REPROCESSAR

Natureza do material: metélico e ndo absorvivel
Constituicdo: Mono componente

Forma de Fixacdo: Rigido

Modularidade: Modular (Classificagdo conforme RDC 59 / 2008)

ATENCAO: Instrucdes de Uso Disponivel em
http://osteomedimplantes.com/instrucoes.php

Descricao Detalhada do Produto Médico

O produto Sistema de Fixacdo Pedicular Minimamente Invasivo - MINIOSTEO é um
conjunto de componentes metalicos implantaveis (produto medico), complementares e compativeis
entre si, de concepgdo modular, anatbmico ao 0sso, desenvolvido para a aplicacdo em cirurgia da
coluna toracica, lombar e sacral tendo a finalidade de auxiliar na fixacdo, estabilizacdo e corre¢do até
que haja a fusdo dssea no local (artrodese), de acordo com a indicacdo de uso. O produto é
caracterizado como sendo um sistema aberto, onde todos 0os componentes metalicos implantaveis sao
fornecidos e comercializados separadamente. O acabamento superficial dos componentes metalicos
implantaveis é obtido através do processo de usinagem.

Imagem ilustrativa do sistema
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O produto Fixacdo Pedicular Minimamente Invasivo — MiniOsteo € composto dos seguintes

componentes:

Barra DTT Pedicular Osteom/DPZ

/

Parafuso DTT Pedicular Osteom/DPZ

Dispositivo de Bloqueio para Conectores

v

Dispositivo de Blogueio Mini-Osteo

Parafuso Poliaxial Mini-Osteo MIS

e

Parafuso Poliaxial Mini-Osteo

Parafuso Monoaxial Mini-Osteo MIS

e

Parafuso Monoaxial Mini-Osteo

\

Parafuso Poliaxial Listese Mini-Osteo MIS

e~

Parafuso Poliaxial Listese Mini-Osteo

\

Parafuso Monoaxial Listese Mini-Osteo MIS

o

Parafuso Monoaxial Listese Mini-Osteo

\

Barra Unido Mini-Osteo MIS

Barra Unido Mini-Osteo

\

Barra Unido Mini-Osteo Sextavada

=~

Barra Unido Escalonada Mini-Osteo

\
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Gancho DTT Mini-Osteo

Gancho Lateral Mini-Osteo

&

Conector de Barras Simples @5,5mm

Conector de Barras Duplo @5,5mm

Conector de Barras Triangular @5,5mm

Conector de Barras Simples @5,5mm x 3,0mm

Conector de Barras Simples @5,5mm x 4,0mm

Conector de Barras Simples @5,5mm x 5,0mm

Conector de Barras Simples @5,5mm x 6,0mm

Conector de Barras Duplo @5,5mm x 3,0mm

Conector de Barras Duplo @5,5mm x 4,0mm

Conector de Barras Duplo @5,5mm x 5,0mm

Conector de Barras Duplo @5,5mm x 6,0mm

&

Conector de Barras Triangular @5,5mm x
3,0mm

Conector de Barras Triangular @5,5mm x 4,0mm

Conector de Barras Triangular @5,5mm x 5,0mm

Conector de Barras Triangular @5,5mm x 6,0mm
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PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS

Parafuso pedicular canulado, com cabeca fixa (monoaxial), utilizado em procedimento
cirdrgico minimamente invasivel, apresenta-se na forma rigida e sem angulacdo entre a cabeca e a
rosca 0ssea, o qual € inserido na parte 6ssea denominada pediculo das vértebras toracicas e lombares.

O Parafuso é composto por duas secBes: Uma secdo roscada, com rosca para 0sso de
constituicdo esponjosa e outra secdo que constitui a cabeca, cilindrica, com uma cavidade transversal
interna para alojamento da barra. A cabeca possui uma rosca interna para colocacdo do Dispositivo de
Blogueio. Fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme NBR 1SO 5832-3/ASTM
F136.

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS

O Parafuso Pedicular Poliaxial Mini-Osteo MIS, Cabeca Mdvel (Poliaxial), canulado, utilizado
em procedimento cirdrgico minimamente invasivel € constituido por duas secfes; uma regido de
constituicdo cilindrica denominada cabeca e uma regido roscada denominada corpo do parafuso. A
secdo da cabeca é a mesma para todos os Parafusos Poliaxiais, a qual contém um furo para alojamento
da regido roscada/corpo do parafuso. O corpo do parafuso possui uma extremidade esférica e contém
regido de conexdo para instrumental do tipo hexalobular, o qual serd utilizado para direcionar o
parafuso ao 0sso e para a sua colocacdo. O conjunto (cabeca e parafuso) permite a movimentagdo da
cabeca em relacdo ao parafuso em varios angulos, facilitando a montagem do sistema na coluna. E
fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme NBR ISO 5832-3/ASTM F136.

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO

Parafuso Pedicular com Cabeca Fixa (Monoaxial), apresenta-se na forma rigida e sem
angulacdo entre a cabeca e a rosca 0ssea, 0 qual é inserido na parte dssea denominada pediculo da
coluna vertebral.

O Parafuso é composto por 2 setores. Um setor com rosca para 0SSO €sponjoso, e outro setor
pela cabeca, cilindrica com um rasgo transversal interno, para alojamento da barra, a cabeca possui
uma rosca para colocacdo do Dispositivo de bloqueio. Fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-
Vanéadio conforme NBR 1SO 5832-3/ASTM F136.

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO

O Parafuso Poliaxial Mini-Osteo, Cabega Movel (Poliaxial) constituido por duas se¢des; uma
regido de constituicdo cilindrica denominada cabeca e uma regido roscada denominada corpo do
parafuso. A cabeca é a mesma para todos os Parafusos Poliaxiais, a qual contém um furo para
alojamento da regido roscada/corpo do parafuso. O corpo do parafuso possui uma extremidade esférica

e contém regido de conexao para instrumental do tipo hexalobular, o qual sera utilizado para direcionar
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0 parafuso ao 0sso e para a sua colocacdo. O conjunto (cabeca e parafuso) permite a movimentacao da
cabeca em relacdo ao parafuso em varios angulos, facilitando a montagem do sistema na coluna,
fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme NBR ISO 5832-3/ASTM F136.

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS

Parafuso Pedicular Canulado, com cabeca fixa (Monoaxial), utilizado em procedimento
cirargico minimamente invasivel, com um canal na parte mediana da regido da cabeca para posterior
quebra e remocdo antes da montagem final, utilizado para correcdes de desalinhamento vertebral na
direcdo pdstero-anterior. Apresenta-se na forma rigida e sem angulacdo entre a cabeca e a regido do
corpo roscado do parafuso, o qual é inserido na parte 6ssea denominada pediculo da coluna vertebral.
Fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme NBR 1SO 5832-3/ASTM F136.

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO

Parafuso Pedicular com Cabeca Fixa (Monoaxial), com um canal na parte mediana da cabeca
para posterior quebra antes da montagem final, utilizado para correces de desalinhamento vertebral,
apresenta-se na forma rigida e sem angulacédo entre a cabeca e a rosca 0ssea, 0 qual € inserido na parte
6ssea denominada pediculo da coluna vertebral. Fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio
conforme NBR SO 5832-3/ASTM F136.

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS

Parafuso pedicular canulado com cabeca movel (poliaxial), utilizado em procedimento
cirirgico minimamente invasivel, com um canal na parte mediana da cabeca para posterior quebra
antes da montagem final, utilizado para correcdes de desalinhamento vertebral, apresenta-se na forma
rigida e sem angulacdo entre a cabeca e a rosca 6ssea, 0 qual € inserido na parte 6ssea denominada
pediculo da coluna vertebral. Fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme NBR
ISO 5832-3/ASTM F136.

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO

Parafuso Pedicular com Cabeca Mdvel (Poliaxial), utilizado em procedimento cirdrgico
minimamente invasivel, com um canal na parte mediana da cabeca para posterior quebra antes da
montagem final, utilizado para correcdes de desalinhamento vertebral, apresenta-se na forma rigida e
sem angulacdo entre a cabeca e a rosca 0ssea, 0 qual é inserido na parte dssea denominada pediculo da
coluna vertebral. Fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme NBR 1SO 5832-
3/ASTM F136.
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BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS

Barra cilindrica com pré-curvatura, utilizada em procedimento cirirgico minimamente
invisivel, fabricado em Titanio Puro conforme NBR 1SO 5832-2/ASTM F67.

BARRA UNIAO MINI-OSTEO
Barra cilindrica reta utilizado em procedimento cirdrgico minimamente invisivel, fabricado em

Titanio Puro conforme NBR 1SO 5832—2/ASTM F67.

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO MINI-OSTEO

O Dispositivo de Bloqueio trava a barra junto ao parafuso (sendo utilizado tanto para os do tipo
cabeca fixa/monoaxial quanto para os do tipo cabeca mével/poliaxial). Possuem uma forma cilindrica,
com rosca externa, fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme NBR ISO 5832-
3/ASTM F136.

GANCHO DTT MINI-OSTEO

Dispositivo de conexdo entre a Barra DTT e a Barra de Unido, fabricado em Liga de Titanio 6-
Aluminio 4-Vanadio conforme NBR ISO 5832 —3/ASTM F136.

BARRA DTT

Dispositivo de Travamento Transversal, com os comprimentos de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
e 75 mm fabricada em Titanio Puro conforme NBR 1SO 5832-2/ASTM F67.

PARAFUSO DTT

Parafuso fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio ELI conforme NBR ISO 5832—
3/ASTM F136. Utilizado para travamento entre 0 Gancho DTT e a Barra DTT.

GANCHO LATERAL

Dispositivo concebido para montagens onde o deslocamento lateral coronal é elevado
(patologias como deformidades), servindo como elemento de conexdo entre o parafuso e a barra de
unido. Fabricado em Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme norma NBR 1SO 5832-3 com

acabamento superficial polido e anodizado.

BLOQUEIO PARA GANHO LATERAL

Dispositivo concebido para travamento da barra de unido junto ao gancho lateral,
proporcionando estabilidade ao subsistema Gancho Lateral / Barra de Unido / Parafuso. Fabricado em
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Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio conforme norma NBR 1SO 5832-3 com acabamento superficial

polido e anodizado.

BARRA DE UNIAQO SEXTAVADA

Barra cilindrica com as extremidades sextavadas para encaixe de chave, proporcionando a

rotacdo da barra, confeccionada em Titanio Puro conforme NBR SO 5832 -2, com um acabamento

superficial polido e anodizado que conferem a alta qualidade do implante.

BARRA DE UNIAO ESCALONADA

Barra cilindrica com dois didmetros e uma parte conica de transi¢do entre um didametro e outro,

confeccionada em Titanio Puro conforme NBR 1SO 5832 -2, com um acabamento superficial polido e

anodizado que conferem a alta qualidade do implante.

CONECTORES

Para realizar a ligacdo entre duas barras, aumentando o comprimento do sistema.

Confeccionada em Liga de Titanio conforme NBR ISO 5832 -3, com um acabamento superficial

polido e anodizado que conferem a alta qualidade do implante.

Sistema Rigido — O Sistema € utilizado por meio de intervencgéo cirurgica realizada com a finalidade

de suprimir totalmente a mobilidade de uma ou mais vértebras (artrodese), constituindo-se um Sistema
Rigido.

Os componentes que constituem o Sistema de Fixacdo Pedicular Minimamente Invasivo —
MINIOSTEO séo dispositivos médicos, desenvolvidos com o objetivo de promover a fixacdo e a
estabilizacdo temporaria (até a consolidacdo 6ssea) de vertebras, utilizando o pediculo como suporte
6sseo, abordagem por via posterior. Os componentes sao projetados para serem utilizados em cirurgias
da coluna, possibilitando a consolidacdo 6ssea com um perfeito ajuste dos materiais implantaveis. Os
implantes sdo fabricados em Liga de Titanio conforme norma NBR ISO 5832-3 e Titanio Puro

conforme norma NBR ISO 5832-2 grau 2. Uso exclusivo para profissionais da area médica hospitalar.

Os Implantes sdo comercializados na forma N&o Estéril e sdo de Uso Unico.

Fundamentos de Seu Funcionamento e Sua Acao

O uso do parafuso pedicular na populacéo é eficaz e seguro no segmento toracolombar. Estudos
evidenciam melhor correcao coronal, assim como da lordose lombar para diversas patologias da coluna
vertebral. A estabilizacdo da coluna vertebral/Artrodese sdo procedimentos cirlrgicos na coluna

vertebral realizados de forma convencional, com a insercdo de parafusos e barras que promovem a
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estabilizacdo da coluna vertebral, porém concebidos unicamente para auxiliar a regeneracdo 0ssea e
ndo para substituir as estruturas normais do esqueleto humano, propiciando a artrodese (formacao da
ponte Gssea/fusdo). Os procedimentos podem ser realizados de forma isolada ou associados a outros
procedimentos cirargicos da coluna, principalmente de descompressdo, em diversos tipos de

patologias.

Sistema de Fixacéo Pedicular Minimamente Invasivo - MINIOSTEO - Dispositivo médico

desenvolvido com o objetivo de promover a fixacdo e a estabilizacdo de vértebras, porém concebidos

unicamente para auxiliar a regeneracdo 6ssea e ndo para substituir as estruturas normais do esqueleto
humano. Podem ser utilizadas as duas técnicas cirdrgicas, a convencional e minimamente invasiva,
sendo esta escolha de responsabilidade do médico cirurgido que devera ter total conhecimento da
técnica escolhida. Ao proporcionar estabilidade biomecéanica, o implante proporciona de forma natural

a regeneracao do tecido 6sseo (artrodese).

O sistema tem como seu uso pretendido o objetivo de auxiliar na fixacdo, estabilizacdo e
correcdo até que haja a fusdo Ossea no local (artrodese), de acordo com a indicacdo de uso. Apds
ocorrer a consolidacdo, os implantes perdem a sua funcdo mecénica de estabilizacdo podendo até
serem retirados se assim for necessario ou determinado pelo médico. Apds a consolidacdo dssea o
sistema, ja sem funcdo, mas sofrendo movimentagdo e consequentemente sujeito a cargas mecanicas,
os parafusos pediculares podem vir a fraturar sem comprometer a estabilidade da regido da coluna que
serve de ancoragem, sendo que o sistema ja perdeu a sua funcdo de estabilizacdo. S6 raramente a

fratura do implante lesiona as estruturas adjacentes.

Montagem do Sistema

Para a montagem do Sistema é necessario o uso dos instrumentais fabricados pela Osteomed. O
aperto final do sistema através do dispositivo de bloqueio deverd ser realizado utilizando-se o
Torquimetro (Limitador de Torque) que esta calibrado para o torque necessario para fixacdo sem
comprometer os elementos parafuso e dispositivo de bloqueio, proporcionando a estabilidade do
sistema. O médico deve conhecer a técnica cirdrgica bem como o uso dos instrumentais. A montagem
do sistema deve seguir o alinhamento geométrico entre os elementos (parafuso, bloqueio, barras) que

proporcione o correto encaixe entre os implantes e o instrumental.

Via de Implantacéo: Posterior

Como as estruturas posteriores da coluna trabalham fisiologicamente em compressdo, o
Sistema de Fixagao Pedicular Minimamente Invasivo - MINIOSTEO e um implante para resistir
preponderantemente as forcas de compressdo. O melhor ponto de ancoragem posterior é o pediculo. O
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tratamento cirdrgico vem sendo cada vez mais indicado para tratamento das lesdes traumaticas da
coluna. Esta abordagem mais agressiva garante restituicdo imediata da estabilidade do segmento
lesionado, viabilizando inicio precoce dos programas de reabilitagdo, facilitando os cuidados de

enfermagem e minimizando possiveis complica¢Bes decorrentes da imobilidade dos enfermos.

CRITERIO DE SELECAO

A opcdo da forma, do tamanho e da montagem do sistema para cada paciente é essencial para o
sucesso da cirurgia. O cirurgido € responsavel por sua escolha, que depende da caracteristicas de cada
paciente. O excesso de peso do paciente ou outras condigdes Osseas e do sitio de implantacdo podem
ser responsaveis por pressoes e deformacdes adicionais sobre os implantes que podem acelerar a fadiga
do material e/ ou levar a deformacdo ou falha dos implantes. O tamanho e a forma das estruturas
6sseas determinam o tamanho, a forma e o tipo do implante a ser utilizado. Uma vez implantados, o0s
implantes estdo sujeitos a pressoes e deformacg6es. Estas pressdes repetidas sobre os implantes devem
ser levadas em consideracdo pelo cirurgido no momento da escolha do implante, durante a
implantacdo, bem como no periodo de acompanhamento pds-operatério. Na verdade, as pressdes e
deformacgfes ndo prevista sobre os implantes podem causar a fadiga dos materiais, ou fraturas ou

deformacédo dos implantes, antes que o0 enxerto 0sseo tenha se tornado completamente consolidado.

O cirurgido deve estar totalmente familiarizado com o procedimento cirdrgico, com 0s instrumentais e
as caracteristicas dos implantes antes de realizar a cirurgia. O critério de selecdo dos parafusos como
didmetro e comprimento depende do nivel vertebral de implantacdo (didmetros maiores na regido
lombar/sacral e diametros menores na regido toracica), devido a dimensdo do osso de ancoragem. O
parafuso ndo deve ultrapassar a parede cortical anterior, 0 comprimento correto do parafuso pode ser
medido com a escala e avaliada com auxilio de equipamentos de imagem como intensificador de
imagem ou tomografia computadorizada (TC). A escolha do comprimento da barra depende da
distancia entre o primeiro e o Ultimo parafuso. Barra, Gancho e Parafuso DTT sdo indicados para a
estabilizacdo transversal aumentando a estabilidade mecénica do sistema no plano frontal e
principalmente no plano rotacional, sendo que o uso de dois estabilizadores fornece maior estabilidade
rotacional ao sistema de fixagdo vertebral. O posicionamento transversal ou obliquo do estabilizador

transversal no sistema de fixacédo contribui para a melhor estabilidade do sistema.

A escolha do didmetro do parafuso deve obedecer as restricGes estabelecidas.
O MEDICO deve estar familiarizado com a Técnica Cirurgia do Sistema de Fixacdo Pedicular

Minimamente Invasivo — MiniOsteo.
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MATERIAL DE FABRICACAO

Liga Conformada de Titdnio 6 Al 4V ELI — NBR ISO 5832-3 e Titanio Puro NBR I1SO 5832 — 2
grau 2

Liga de Titédnio 6 Al 4V ELI—NBR ISO 5832-3/ASTM F136

Liga de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio

Referéncia: NBR ISO 5832-3 Implante para Cirurgia — Materiais metélicos — Parte 3 : Liga

Conformada de Titanio 6-Aluminio 4-VVanadio Padréo

Método de teste:
Composi¢do quimica — Seguir secao 3 e tabela 1 da norma NBR 1SO 5832-3
Microestrutura — Seguir se¢do 4 da NBR 1SO 5832-3 utilizando o método de ensaio ETTC 2

Propriedades Mecanicas — Ver sec¢do 5 e para ensaio de tracdo seguir subsecdo 5.1 e para ensaio de
dobramento subsecdo 5.2 da norma NBR 1SO 5832-3

Métodos de ensaio — Os métodos de ensaio empregados devem estar em conformidade com a norma
NBR 1SO 5832-3 -97 na se¢do 6, tabela 3

Critério de aceitagdo -Verificacdo da conformidade dos ensaios devem estar de acordo com a NBR

ISO 5832-3-97 secdo 6, na tabela 1 para composicdo quimica e na tabela 2 para propriedades

mecanicas da liga conformada de titanio 6 aluminio 4 vanadio na condicéo recozida.

Titanio Puro — NBR ISO 5832-2/ASTM F67
Referéncia: Padrao NBR SO 5832-2/ASTM F67 — Titanio Puro.

Método de teste:
Composicdo quimica — Seguir secdo 3 e tabela 1 da norma NBR 1SO 5832-2.

Microestrutura — Seguir secao 4 e tabela 3 da NBR ISO 5832-2, utilizar método de ensaio ASTM E
112.

Propriedades Mecénicas — Acompanhar na se¢do 5 da norma NBR 1SO 5832-2. Para ensaio de tracdo
seguir subsecdo 5.1 utilizando 0 método de ensaio ISO 6892 e para ensaio de dobramento subsecéo 5.2
utilizando o método de ensaio 1ISO 7438.

Métodos de ensaio — Os métodos de ensaio empregados devem estar em conformidade com a norma
NBR 1SO 5832-2 na secédo 6, tabela 3.

Critério de aceitacdo — Verificacdo da conformidade dos ensaios devem estar de acordo com a NBR

ISO 5832-2-2001 secdo 6, na tabela 1 para composicdo quimica e na tabela 2 para propriedades
mecanicas.
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INDICACAO / FINALIDADE:

O Sistema de Fixacdo Pedicular Minimamente Invasivo — MINIOSTEO devera ser utilizado

para cirurgias da coluna vertebral nas regides toracica, lombar e sacral.

Cirurgia através do Sistema Minimamente Invasivo: com guias (fios guias), deverdo ser utilizados 0s

parafusos canulado e as barras curvas, por meio de técnicas cirdrgicas minimamente invasivas que
propiciam uma seguranga maior tanto para o cirurgido quanto para o paciente, diminuindo os danos

causados a musculatura, acelerando o processo de recuperagao do paciente.

Cirurgia através do Sistema convencional: utilizando os parafusos ndo-canulado.

Os implantes desenvolvidos neste projeto deverdo ser usados em conjunto, cabendo ao
cirurgido a escolha dos implantes corretos para melhor andamento da cirurgia e seguranga do paciente.
A artrodese € um procedimento realizado para causar fusdo 6ssea em uma articulacdo, causando sua
imobilidade. A artrodese da coluna € um meétodo de tratamento cirargico das doencas da coluna
vertebral que causam instabilidade. Portanto ao realizar o procedimento, causa-se a estabilidade da
coluna atraves da imobilidade de algum(s) de seu(s) segmento(s). Em geral, 2 a 3 segmentos da coluna
podem ser artrodesados (fixados, fundidos) sem que haja prejuizo significativo da movimentagdo
global da coluna, pois 0s segmentos sadios ddo conta de realizar os movimentos mais importantes da
coluna. Pacientes com dor ou sintomas neuroldgicos, que ndo melhoram com tratamento conservador

podem ter indicacdo de artrodese caso apresentem os seguintes diagndsticos:

Deformidades — Escoliose
Deformidades Neuro Musculares
Cifose

Lordose

Degenerativas - Revisdes de Cirurgias
Estenoses
Espondilolisteses
Degeneracéo de Disco Intervertebral
Pseudoartroses
Tumores — Ressec¢do de Tumores

Fraturas — Fraturas nas regides toracicas e lombares.
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CONTRA INDICACOES:

As contra-indicacdes podem ser relativas ou absolutas e devem ser levadas em conta pelo
médico quando 0 mesmo tomar a sua decisdo. A escolha de um determinado dispositivo médico deve
ser cuidadosamente observada em relacdo a avaliacdo geral do paciente. As circunstancias relacionadas

abaixo podem reduzir as chances de se obter um resultado bem-sucedido:

e Qualquer anormalidade presente que afete o processo normal de remodelamento 0sseo,

incluindo, mas ndo se limitando aos seguintes efeitos:

o osteoporose severa envolvendo a coluna;
o absorcao dssea;

o osteopenia;

o tumores primarios;

o infecgdes ativas no local;

o distdrbios de metabolismo que afetem a osteogénese;

e Qualidade ou quantidade insuficiente de osso que impediriam a fixacdo rigida do implante.

e Histdrico anterior de infeccao;

e Paciente apresentar infeccdo sistémica.

e Se houver inflamacéo local no sitio do 0sso.

e Se 0 paciente apresentar suspeita ou confirmacéao de alergia ou intolerancia ao material.

e Se 0 paciente apresentando doenca rapida progressiva nas articulagcdes ou sindromes de
absorcdo Gssea como, por exemplo, doenca de Paget, osteopenia, osteoporose, osteomielite,
etc.

e Na presenca de déficits neural / vascular ou patologia associada que posteriormente possa ser
lesada pelo uso do implante.

e Obesidade. Paciente acima do peso ou obeso pode produzir cargas sobre o implante que podem
levar a falha de fixacdo dos implantes.

e Gravidez

e O parafuso deve ser colocado em 0sso sem fratura (em condigOes de receber o implante sem

comprometer sua funcéo)

O uso € contraindicado para pacientes que apresentem outras condi¢cdes médicas, cirirgicas ou
psicoldgicas que possam impedir os beneficios da cirurgia de fixacéo interna, tais como presenca de
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tumores, anomalias congénitas, aumento ndo explicado do indice de sedimentacdo, aumento da
contagem de leucocitos ou desvio significativo na contagem diferencial de leucdcitos.

As utilizagBes, nos casos acima, podem provocar afrouxamento precoce do componente por
excesso de solicitacdo, fratura por fadiga do implante, infec¢do ou luxagao.

Os implantes séo utilizados para manter a correcéo da deformidade da coluna vertebral até
que ocorra a fusdo do segmento.

O desenho do implante segue os principios da biomecénica da coluna proporcionando um
maior indice de fusdo e estabilidade, fabricado em varios didmetros e comprimentos, possuindo rosca

do tipo preponderante espon;joso.

INFORMACOES PARA O PACIENTE

O cirurgido deve discutir todas as limitacdes fisicas e psicoldgicas inerente ao uso do implante com o
paciente. Isto inclui o regime de reabilitacdo, fisioterapia e uso de aparelho ortopédico apropriado, de
acordo com a prescricdo do médico. A discussdo particular deve ser direcionada as questfes de
carregar peso prematuramente, niveis de atividades, e a necessidade de acompanhamento medico
periddico.

O paciente deve ser alertado sobre os riscos cirdrgicos e quanto aos possiveis efeitos adversos, bem
como o fato de que o dispositivo ndo pode e ndo imitara a flexibilidade, forga, confiabilidade ou
durabilidade do osso normal saudavel, de que o implante pode quebrar ou ser danificado em
consequéncia de atividade vigorosa ou trauma, e de que o dispositivo pode vir a precisar ser
substituido no futuro. Caso o paciente estiver envolvido em uma profissdo ou atividade que aplique
pressdo descomedida sobre o implante (por exemplo: andar muito, correr, levantar peso ou exercer
esforco muscular) as forcgas resultantes podem causar falha do dispositivo.

Pacientes que fumam demonstram ter uma maior incidéncia de falha de unido. Tais pacientes devem
ser alertados sobre este fato e advertidos sobre as consequéncias em potencial. Para pacientes com
doencas degenerativas, a progressao da doenca degenerativa pode estar tdo avangada no momento da
cirurgia e que poderad haver uma substancial diminuicdo da expectativa de vida atil da aplicacdo. Em
tais casos, dispositivos ortopédicos podem ser considerados somente como uma técnica paliativa ou

para proporcionar alivio temporario.

COMPLICACOES

Uma nova cirurgia para retirar ou substituir os implantes pode ser necessaria a qualquer
momento por solicitacdo. Se os implantes ndo forem removidos, as seguintes complicacdes podem

ocorrer:
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e Desgaste por movimentos repetitivos ou erosdo em conjunto com a reagdo ou dor localizada do
tecido.

e Migracdo resultando em lesdo do tecido macio ou articulacdes.

e Risco de lesdo causada por trauma acidental no periodo pds-operatdrio.

e Desprendimento ou desmontagem do dispositivo resultando em leséo.

e Argueamento, desprendimento ou quebra do dispositivo, que possa dificultar ou impedir sua
remocao.

e Dor, desconforto ou sensa¢des anormais devido & presenca do dispositivo.

e Possivel aumento do risco de infecgo.

e Perda 6ssea causada pela blindagem.

e E de responsabilidade do médico a avaliagdo clinica do paciente.

e ComplicacOes tardias sdo as pseudartroses e a recidiva (causada por uma ou mais

pseudartroses) da deformidade.

Pseudo-Artrose: Muitos fatores determinam se a artrodese ira consolidar. Neste sentido a pseudo-

artrose ndo é diretamente uma complicacdo, pelo contrério, trata-se de complica¢do do leito que nao
foi devidamente preparado para a artrodese, de quantidade ou qualidade inadequada de enxerto 6sseo,
da utilizacdo incorreta da instrumentacdo, ou de fatores relacionados ao paciente, como auséncia de
adesdo ao tratamento, tabagismo, diabetes, distarbios do tecido conjuntivo ou leito displasico, e

aumenta com a idade avangada.

Fadiga do implante: A fadiga do implante pode ocorrer tardiamente (ou seja, entre 1 e 3 anos). Apds

a consolidacdo dssea o implante perde sua funcdo, pois a estrutura 0ssea deve estar regenerada. A
regeneragao ocorre aproximadamente entre seis meses a um ano dependendo das caracteristicas de
cada paciente.

Assinala habitualmente uma pseudo-artrose;

Sua ocorréncia é mais provavel precocemente (no primeiro ano pos operatorio);

Resulta habitualmente em progressdo da deformidade e pseudo-artrose.

Uso Pretendido do Produto: Os produtos passam por rigoroso ensaio de fadiga e sdo projetados para

suportarem cargas ciclicas nos niveis aprovados em ensaio por aproximadamente 2 anos, conforme
determinado em Norma Técnica ASTM F 1717. Dentro do periodo de 6 meses a 1 ano apés a
implantagdo, em condigdes clinicamente normais, deve ter ocorrido a artrodese no local da cirurgia e

neste caso, apds a consolidacdo 6ssea, os implantes perdem a sua fun¢do mecénica. Desta forma fica
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estabelecido que o uso pretendido do produto para sustentacdo mecéanica € de 2 anos apds a sua

implantacéo.

Montagem do Sistema: o ndo uso do torquimetro (indicador de torque) no aperto final do blogueador

(Dispositivo de Bloqueio) podera causar tanto o afrouxamento (torque menor que 0 necessario para o
travamento) do sistema como danificar os elementos parafuso, bloqueio e barra de unido (torque maior

que o0 necessario), causando deformacao plastica irreversivel nos implantes.

Colocacdo do blogueio: a colocagdo do bloqueio de forma incorreta poderad danificar a rosca interna

da cabeca do parafuso bem como a rosca externa do bloqueio.
O ndo encaixe correto dos instrumentais com os implantes podera comprometer a intercambiabilidade

entre eles podendo causar uma deformacao plastica e até a fratura do implante e/ou do instrumental.

PRECAUCOES:

Os produtos deverdo seguir cuidadosamente os procedimentos adequados e acondicionados em
embalagens devidamente rotulados, deverdo ser esterilizados, de acordo com procedimento padréo
adequado, antes de cada cirurgia.

A escolha do implante € de suma importancia, pois 0 sucesso da cirurgia aumenta com a
selecéo correta.

Deveré ser tomado todo o cuidado necessario ao manusear o produto, este ndo podera sofrer
qualquer tipo de chogue mecanico, pois podera comprometer a qualidade do mesmo. Em caso de
choque mecanico acidental, o implante devera ser devolvido para analise da fabrica, conforme
prescreve a norma de técnica de manuseio ISO 8828. Utilizar somente instrumental de nossa
fabricacéo.

As embalagens auxiliam na conservagdo, manutencdo e no transporte do produto. As
embalagens sdo apropriadas e extremamente protetoras. Os implantes sdo embalados em embalagens
plasticas e rotulados com identificacdo do produto (nome do produto), responsavel técnico, prazo de
validade, codigo do produto, nimero de lote, nimero do registro do produto na ANVISA (Registro
ANVISA n°), matéria prima e todos os dados da empresa. O produto recebe a gravagdo em seu corpo
que proporciona a sua identificacéo e rastreabilidade.

A cirurgia da coluna é um procedimento extremamente delicado seja qual for a técnica utilizada
e a sua recuperacgdo € lenta. O sucesso da cirurgia depende de varios fatores e esta condicionado a

ocorréncia de uma fusao dssea (artrodese) que deve ocorrer no periodo de até um ano.
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PRECAUCOES A ADOTAR CASO SEJA NECESSARIA A SUA EXPLANTACAO:

CASO SEJA NECESSARIO A REMOCAO DO IMPLANTE ADOTAR OS SEGUINTES
PROCEDIMENTQOS: Sequir Norma NBR 1SO 12891 — 1

e Preservar tecidos adjacentes e causar danos minimos no implantes;

e Monitorar Radiologicamente;

e Histdrico clinico do implante / paciente;

e Verificagdo funcional do implante pré-remocao;

e Registro de Remogéo (raio-x, tomografia axial computadorizada — CAT e fotografia);

e Estudo microbioldgico do tecido circundante;

e Amostra de fluido e tecido para exame historico;

e Identificagdo do implante removido;

e Rotulagem do implante para identificagdo futura;

e Solicitar e enviar para esterilizacdo todos os instrumentais necessarios para a extracdo do
implante;

e N&o reutilizar um implante retirado, mesmo que apresente boas condicdes;

e Os implantes retirados devem ser descaracterizados ( sofrer deformacéo descaracterizando-o de
forma que impossibilite o seu uso );

e Os implantes, ap6s retirados, devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados, utilizando
intensa lavagem com &gua, solucdo aquosa de 70% a 80% de etanol ou isopropanol com
subsequente tratamento ultra-sénico ou enzima proteolitica ou solucdo 1:100 de hipoclorito de

sodio;
DESCARTE

Os produtos danificados durante a utilizacdo ndo devem ser implantados e devem ser
descartados assim como o0s produtos explantados.

Para inutilizar o produto, deve-se deformar o seu formato com uso de serra, alicate ou martelo e
descartar junto ao lixo hospitalar, conforme estabelecido em legislagdo especifica para
estabelecimentos de salde e boas praticas hospitalares. Produtos desqualificados ou explantados nunca

podem ser reutilizados.

Procedimentos para o processamento de Implante explantado utilizados em pacientes com suspeita
clinica de DCJ ou vDCJ (Doenca de Creutzfeldt-Jakob) conforme Resolucdo - RDC n° 306, de 14 de

novembro de 2002
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1. Imersdo em hidroxido de sédio (NaOH) * 1N (um normal) por uma hora;
2. Esterilizacdo em autoclave gravitacional a 132° C por uma hora (tempo de exposicao).

O Produto Explantado resultantes da atencdo a pacientes com suspeita de DCJ ou vDCJ
deverdo ser acondicionados em sacos brancos leitosos, impermeaveis, resistentes, duplos, identificados
como RESIDUO BIOLOGICO.

Materiais pérfuro-cortantes deverdo estar contidos em recipientes estanques, rigidos e com

tampa. O produto explantado deve ser descaracterizado e encaminhado para incineracao.

RESTRICOES:

Implantes para coluna tém sido usados por muitos anos sem incidéncias de efeitos adversos
reportados, desde que verificadas as precaucgdes, adverténcias e contraindicacdes. Estes implantes
reduzem a necessidade de inventario pois existe similaridade com produtos fabricados nos principais
paises do mundo com Estados Unidos, Inglaterra, Franca, Italia, Japdo, sendo todos aprovados pelas
organizagOes da Saude de cada pais.

O Sistema de Fixacdo Pedicular Mini-Osteo fornece uma ampla gama de tamanhos de
parafusos, de forma a propiciar uma maior adaptacdo as diversas morfologias anatdmicas distintas
entre as mais diversas populacdes de pacientes bem como a adequabilidade a regides distintas da
coluna (regides toracica e lombo-sacral). Desta forma, parafusos com dimensdes menores sao
indicados a suportar carregamentos biomecanicos relativamente menores inerentes a sua regido de
implantacdo na coluna vertebral. Portanto, baseando-se nos critérios de aprovacdo estabelecidos e
demonstrados em projeto, estabelecem-se as seguintes restricdes com relacdo aos parafusos:

Parafusos Convencionais — Sem canulagdo — Denominacédo Mini-Osteo

= A -~

Diametro do Parafuso (D) Restricao

?3,5mm <D < @5,5mm Uso na regido toracica

Acima de @5,5mm Uso na regido lombar e sacral

Parafusos Minimamente Invasivos — Com canula¢do — Denominacéo Mini-Osteo MIS

Diametro do Parafuso (D) Restricéo
05,5mm <D < 6,5mm Uso na regido toracica
D > 06,5mm Uso na regido lombar e sacral

Entretanto, é sempre de responsabilidade do médico a escolha adequada do implante para cada

paciente considerando o peso, atividade fisica, idade, condi¢des da estrutura 6ssea e condicdes clinicas
do paciente.
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ADVERTENCIAS:

Material Médico Hospitalar — N&o Estéril — Uso Unico

O Implante é fornecido na condi¢do ndo estéril. Esteriliza-lo em Auto Clave Hospitalar antes

do uso de acordo com o procedimento padrdo. Os implantes nunca devem ser reutilizados. Uso Unico.

Embora possa parecer que um implante ndo foi danificado, possiveis tensdes prévias podem ter

originado imperfeic¢des (iniciacdo de trincas) que reduziriam o tempo Gtil num re-implante.

O médico ortopedista ou neurocirurgido devera instruir o paciente das limitagcbes do seu

implante e dos perigos das pressdes excessivas exercidas pelo corpo sobre o implante, até que haja

uma adequada consolidacao do 0sso.

Fatores que devem ser analisados antes da cirurgia:

1.

O nivel de atividade fisica do paciente, pois atividades excessivas podem levar a falha
prematura do implante;

O indice de massa corpdrea do paciente, pois um paciente muito obeso pode produzir
sobrecarga sobre o implante;

Alcoolismo ou problemas mentais do paciente podem leva-lo a ignorar as limitagcdes ou
precaucdes no uso do implante;

Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida Util esperada de um
implante ou mesmo a sua consolidacao;

Sensibilidade a corpos estranhos. Analisar a compatibilidade dos biomateriais (implantes) a
serem utilizados na cirurgia com a estrutura 0ssea do paciente. A presenca do implante
pode causar dor, desconforto ou sensa¢des anormais.

Nenhum implante deve ser reutilizado, pois é praticamente impossivel detectar o seu
estagio de fadiga.

E proibida a mistura de implantes de diferentes fabricantes.

Deve-se anotar o codigo de nimero de lote de cada implante utilizado.

A ndo consolidacdo ou a consolidagéo retardada (pseudoartrose) da estrutura 6ssea podera

levar a quebra do implante.

e Os implantes sdo fornecidos ndo esterilizados.

e Remova o implante da sua embalagem antes da esterilizacgao.

e Todos os implantes deverdo ser limpos e esterilizados antes de serem utilizados.

e A limpeza devera ser feita manualmente, ou de forma ultra-sbnica, e de acordo com as

especificacbes definidas pelo fabricante do equipamento do hospital.
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Limpeza pre-esterilizacdo e metodos e ou procedimentos aplicaveis para esterilizagdo dos
produtos:

Embora os produtos sejam fornecidos adequadamente limpos para o processo de esterilizacdo o
manuseio e armazenamento inadequado podem comprometer sua limpeza, é indicada uma lavagem
com detergente enzimatico, devidamente aprovada pelos 6rgdos competentes e utilizado conforme as
instrucbes do seu fabricante. O produto deve ser seco e embalado conforme as técnicas aprovadas
pelos CCIH (Comissdo de controle de infeccdo Hospitalar) do estabelecimento de satde. O produto
ndo deve ser lavado com sabdo de coco, detergente acido ou qualquer outro agente de limpeza que

possa promover alteracdes nas caracteristicas superficiais do produto.

Cuidados:
e Deverdo ser evitados 0s produtos ou instrumentos corrosivos (esponjas abrasivas e escovas de
metal).
e Recomenda-se verificar se 0s instrumentos estdo em boas condi¢cOes e se estdo funcionando
corretamente antes de utiliza-los durante a cirurgia.
Procedimentos de esterilizagdo recomendados para os dispositivos médicos fornecidos sem
esterilizagcao
e Esterilize os implantes atraves dos procedimentos de autoclave por vapor normalmente
utilizado no hospital. O método sugerido, com base na recomendagédo 1SO 17665-1, é:
e Meétodo: Vapor, Ciclo: Vacuo
e Também podem ser utilizados outros métodos e ciclo de esterilizagdo. Contudo, os individuos
ou os hospitais que ndo estiverem utilizando o método recomendado deverdo validar o método

alternativo através das técnicas laboratoriais apropriadas.

Esterilidade

Os componentes do Sistema de Fixagdo Pedicular Minimamente Invasivo - MINIOSTEO
sdo fornecidos ndo estéreis. Antes da sua utilizacdo, todos os componentes devem ser esterilizados por

vapor utilizando os seguintes parametros. Parametros de esterilizagéo:

Quesito Parametro
Temperatura de trabalho 134°C + 0,5°C
Tempo de pré-vacuo 5 minutos
Tempo de Esterilizacéo 20 minutos
Tempo de Secagem 15 minutos
Presséo Camara Interna 2,1 kgf/cm? = 0,2 kgf/cm?
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Pressdo Camara Externa 2,5 kgflcm? + 0,2 kgf/cm?

Seguir orientacdo técnica do fabricante do equipamento (Autoclave) e os procedimentos
padrdes para esterilizacdo em produto médico Hospitalar.
A Osteomed indica a esterilizacdo dos componentes por uso de autoclave. Para que 0 processo

de esterilizagéo seja eficiente, as seguintes etapas deverdo ser seguidas.

Recebimento Dispor os Parametros de
das pegas recipientes no Esterilizagdo
>| interior da autoclave [€

de forma a facilitar o
fluxo de vapor

\ 4
Abertura das v
embalagens
individuais em local Remover os
apropriado e limpo recipientes da
autoclave e
encaminha-los ao
A 4 centro cirdrgico
Acomodacdo das pecas envoltos no campo

em recipientes préprios

para esterilizacdo (que
permitam o fluxo de

vapor em seu interior)

.

Envolver o
recipiente em
campo
cirdrgico

Centro cirurgico

Seguir orientacdo técnica do fabricante do equipamento (Autoclave) e os procedimentos

padrdes para esterilizacdo em produto médico Hospitalar.

ESCLARECIMENTO SOBRE O PRODUTO:

O Sistema de Fixagdo Pedicular Minimamente Invasivo — MINIOSTEO é destinado a
cirurgias ortopédicas e traumatoldgicas, havendo um modelo especifico e adequado para cada caso,
sendo de competéncia do cirurgido a escolha do produto com as caracteristicas e dimensdes mais
apropriadas, apés a analise do caso de cada paciente.

Todos os cuidados e precaucdes devem ser observados, antes que qualquer procedimento seja

realizado.
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E de extrema importancia conhecimento e dominio de todas as técnicas que envolvam a
manipulacdo e colocagdo dos implantes, estes ndo deverdo ser modificados, riscados ou dobrados, os
entalhes ou riscos ocasionados aos implantes durante a operacdo podem contribuir para sua fratura.

O pessoal que auxilia na cirurgia (instrumentadores, enfermeiras, etc.) devera estar

familiarizado com o produto, bem como as técnicas e procedimentos adotados.

ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE

O armazenamento deve ser feito em local limpo, seco, arejado e de temperatura ambiente entre
15° e 40° C, umidade entre 20 e 60% e ao abrigo da luz.

N&o utilizar o implante se a embalagem estiver danificada, rasgada ou perfurada.

O transporte deve ser feito de modo adequado, para evitar queda e danos em sua embalagem
original.

O produto deve ser mantido em sua embalagem individual até o momento do uso (inicio do
processo de limpeza e esterilizacdo) com os devidos cuidados da area médica hospitalar.

O produto deve ser conservado em temperatura ambiente indicada, evitando o seu
armazenamento em lugares Umidos. O tipo de embalagem na qual o produto estd acondicionado
permite facil transporte e armazenamento, sempre que necessario. O produto ndo podera sofrer choque
mecanico como queda, batida, pois podera introduzir tensdes internas que comprometerdo a vida util
do implante. Em caso de dano a embalagem ou do rétulo no seu recebimento 0 mesmo devera ser

enviado diretamente para a Osteomed que tomara as devidas providéncias.

Embalagem
Os implantes sdo embalados individualmente em tubo pléstico fechado (selado a quente),
acondicionado, sendo fechado por termosselagem e armazenado em caixa de papeldo com dimensdes

adequadas para protegé-lo de choques e quebras até o momento do uso.

A Embalagem € transparente, lisa, tubular fabricada em polietileno de baixa densidade
industrial e atoxico, com a logomarca e o0 nome da empresa em cor vermelha.

Verificacdo do estado da embalagem e do estado superficial do produto - caracterizar a

necessidade de desqualificacdo do produto no caso de acidentes de manuseio e transporte

que restrinjam o uso.

Verificacado antes do uso

A embalagem e o rétulo devem estar em boas condicfes, sem viola¢do. O implante deve ter em
seu corpo uma gravacdo identificando o fabricante, dimensGes caracteristicas e material conforme

descrito nas Instrucdes de Uso.
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O Implante, quando inspecionado, deve estar livre de imperfeicdes superficiais tais como
marcas de ferramentas, fissuras, arranhdes, trincas, cavidades e rebarbas. A superficie deve estar limpa
e polida.

O implante deve ser retirado da embalagem imediatamente antes da esterilizacdo, de forma a
preservar intactos o acabamento da superficie, e convem que sejam manuseados 0 minimo possivel.

Qualquer implante que tenha sofrido queda ou sido manuseado e que seja suspeito de ter
sofrido dano ndo deve ser usado e deve ser enviado a Osteomed.

O produto antes de retirado de sua embalagem deve ser inspecionado quanto a integridade da
embalagem fornecida pela empresa ou utilizada pelo estabelecimento de salde para assegurar a

integridade do produto ou outro dano causado pelo incorreto manuseio e transporte.

FORMA DE APRESENTACAO DO PRODUTO

O Sistema de Fixagdo Pedicular Minimamente Invasivo - MiniOsteo apresenta-se com 0S
seguintes componentes:

Cédigo

Componente

Matéria Prima

30.037.00001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.00002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.00003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.00004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.00005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.00006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.01001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.01002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.01003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.01004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.01005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.01006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.02001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.02002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.02003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.02004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.02005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.02006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.03001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.03002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.03003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.03004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.03005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.03006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3
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30.037.04001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.04002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.04003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.04004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.04005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.04006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.05001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.05002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.05003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.05004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.05005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.05006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.05007

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.05008 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 70,0 MM

30.037.05009 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 75,0 MM | Liga de Titanio NBR ISO 5832-3
30.037.05010 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 80,0 MM | Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
30.037.05011 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 85,0 MM | Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.05012

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 90,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.05013

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 95,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.05014

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06007

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 65,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.06008

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 70,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.06009

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06010

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06011

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06012

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06013

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.06014

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.07003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.07004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07007

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07008

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07009

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.07010

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07011

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07012

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07013

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.07014

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Cédigo

Componente

Matéria Prima

30.037.10001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.10002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.10003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.10004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.10005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.10006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.11001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.11002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.11003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.11004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.11005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.11006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.12001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.12002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.12003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.12004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.12005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.12006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.13001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.13002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.13003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.13004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.13005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.13006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.14001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.14002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.14003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.14004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.14005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.14006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

Cadigo

Componente

Matéria Prima

30.037.40001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.40002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.40003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.40004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.40005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.40006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.41001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.41002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.41003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.41004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.41005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.41006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.42001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.42002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.42003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.42004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.42005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.42006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.43001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.43002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.43003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.43004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.43005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.43006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.43007

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.43008

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.43009

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.43010

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.44001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.44002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.44003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.44004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.44005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.44006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.44007

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.44008

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.44009

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.44010

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49006

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49007

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49008

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.49009

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49010

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49011

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49012

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49013

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49014

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,0 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49201

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49202

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49203

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49204

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49205

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49206

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49207

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49208

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49209

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49210

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49211

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49212

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49213

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 95,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49214

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 8,5 X 100,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49101

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49102

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49103

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49104

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49105

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49106

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49107

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49108

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 70,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49109

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 75,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.49110

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49111

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49112

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49113

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.49114

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 9,0 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.46001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.46002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.46003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 30,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.46004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.47001

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.47002

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.47003

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.47004

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.47005

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Documento Confidencial

ECO 014 / Instrucéo de uso rev.00

Pagina 26 de 48




30.037.48001 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.48002 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.48003 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.48004 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.48005 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.48006 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.48007 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.45001 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 30,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.45002 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.45003 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.45004 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.45005 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.45006 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.45007 | PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Cddigo

Componente

Matéria Prima

30.037.30001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.30002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.30003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.30004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.30005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.30006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.31000

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.31001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.31002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.31003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.31004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.31005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.31006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,0 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.32001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.32002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.32003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.32004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.32005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.32006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 6,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.33000

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 30,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.33001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.33002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.33003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.33004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.33005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.33006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.33007

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.33008

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.33009

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.33010

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,0 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.34001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.34002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.34003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.34004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.34005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.34006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.34007

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 65,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.34008

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.34009

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.34010

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 7,5 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.35001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 12,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.35002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 14,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.35003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 16,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.35004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 18,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.35005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 20,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.35006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 25,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.35007

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.35008

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.35009

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 3,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 12,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 14,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 16,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 18,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 20,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.36006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 25,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.36007

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36008

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36009

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36010

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36011

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.36012

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.37001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.37002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 25,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.37003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 30,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.37004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.37005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.37006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.37007

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.37008

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 4,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.38001

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.38002

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.38003

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.38004

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.38005

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.38006

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.38007

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.38008

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO @ 5,0 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

Cédigo

Componente

Matéria Prima

30.037.51001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.51002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.51003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.51004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.51005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.51006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.52001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.52002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.52003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.52004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.52005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.52006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.53001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.53002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.53003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.53004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.53005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.53006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.54001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.54002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.54003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.54004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.54005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.54006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3
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30.037.55001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.55002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.55003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.55004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.55005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.55006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO
5832-3

30.037.56001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.56002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.56003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.56004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.56005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.56006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.56007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.56008

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.56009

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 75,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.56010

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.56011

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.56012

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 90,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.56013

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.56014

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,0 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.57001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.57002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.57003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.57004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.57005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.57006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.57007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.57008

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.57009

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 75,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.57010

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.57011

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.57012

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 90,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.57013

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
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5832-3

30.037.57014

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 8,5 X 100,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.58001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.58002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.58003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.58004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.58005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.58006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR I1SO
5832-3

30.037.58007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR ISO
5832-3

30.037.58008

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.58009

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.58010

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.58011

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 85,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

30.037.58012

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.58013

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR I1SO
5832-3

30.037.58014

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 9,0 X 100,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO
5832-3

Cadigo

Componente

Matéria Prima

30.037.61001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.61002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.61003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.61004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.61005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.61006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.62001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.62002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.62003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.62004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.62005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.62006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.63001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.63002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.63003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.63004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.63005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.63006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 6,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.64001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.64002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.64003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.64004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.64005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.64006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.65001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.65002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.65003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.65004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.65005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.65006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS @ 7,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Cddigo

Componente

Matéria Prima

30.037.75001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.75002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.75003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.75004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.75005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.75006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.76001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.76002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.76003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.76004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.76005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.76006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.77001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.77002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.77003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.77004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.77005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.77006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78008

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78009

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78010

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 80,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.78011

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 85,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.78012

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 90,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3
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30.037.78013

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.78014

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.79006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.79007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 65,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.79008

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 70,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.79009

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79010

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79011

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79012

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79013

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.79014

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.80003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.80004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 65,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80008

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 70,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80009

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80010

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80011

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.80012

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 90,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.80013

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 95,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.80014

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,0 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 65,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.81008

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 70,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.81009

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 75,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81010

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 80,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81011

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81012

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81013

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.81014

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 8,5 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.82001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 65,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.82008

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 70,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.82009

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 75,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.82010

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 80,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.82011

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 85,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82012

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 90,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82013

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 95,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.82014

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 9,0 X 100,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.71001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.71002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.71003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.71004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.72001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.72002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.72003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.72004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.72005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.73001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.73002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.73003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 30,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.73004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.73005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.73006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.73007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.74001

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.74002

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.74003

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.74004

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.74005

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 50,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.74006

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 55,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.74007

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Cddigo

Descrigdo

30.037.87001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.87002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.87003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.87004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.87005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.87006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.88001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.88002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.88003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.88004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.88005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.88006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.89001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.89002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.89003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.89004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.89005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.89006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 6,5 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.90001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.90002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.90003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 45,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.90004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.90005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.90006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,0 X 60,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.91001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.91002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.91003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.91004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.91005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.91006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 7,5 X 60,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.83001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 12,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.83002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 14,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.83003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 16,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.83004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 18,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.83005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.83006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.83007

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.83008

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.83009

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 3,5 X 40,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.84001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 12,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 14,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 16,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 18,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3
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30.037.84006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84007

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84008

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84009

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84010

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84011

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.84012

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.85001

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 20,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.85002

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 25,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.85003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 30,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.85004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.85005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.85006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.85007

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.85008 | PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 4,5 X 55,0 MM
30.037.86001 | PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 20,0 MM Liga de Titanio NBR SO 5832-3
30.037.86002 | PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 25,0 MM Liga de Titanio NBR SO 5832-3

30.037.86003

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 30,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.86004

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 35,0 MM

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.037.86005

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 40,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.86006

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 45,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.86007

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 50,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.86008

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO @ 5,0 X 55,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Cadigo Descricdo

30.037.20001 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 30,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20002 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 35,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20003 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 40,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20004 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 45,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20005 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 50,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20006 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 55,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20007 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 60,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20008 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 65,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20009 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 70,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20010 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 75,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20011 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 80,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20012 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 85,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20013 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 90,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20014 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 100,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20015 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 110,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20016 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 120,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20017 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 130,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.20018 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS @ 5,5 X 140,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
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Cddigo

Descrigdo

30.037.25001 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 30,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25002 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 35,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25003 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 40,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25004 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 45,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25005 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 50,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25006 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 55,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25007 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 60,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25008 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 65,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25009 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 70,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25010 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 75,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25011 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 80,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25012 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 85,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25013 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 90,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25014 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 100,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25015 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 110,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25016 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 120,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25017 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 130,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25018 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 140,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25019 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 150,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25020 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 160,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25021 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 170,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25022 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 180,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25023 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 190,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25024 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 200,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25025 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 210,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25026 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 220,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25027 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 230,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25028 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 240,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25029 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 250,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25030 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 260,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25031 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 270,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25032 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 280,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25033 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 290,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25034 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 300,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25035 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 350,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25036 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 400,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25037 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 450,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.25038 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO @ 5,5 X 500,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24001 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 30,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24002 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 35,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24003 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 40,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24004 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 45,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24005 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 50,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24006 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 55,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24007 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 60,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
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30.037.24008 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 65,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24009 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 70,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24010 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 75,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24011 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 80,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24012 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 85,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24013 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 90,0 MM Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24014 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 100,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24015 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 110,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24016 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 120,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24017 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 130,0 MM | Titanio Puro NBR1SO 5832.2
30.037.24018 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 140,0 MM | Titanio Puro NBRISO 5832.2
30.037.24019 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 150,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24020 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 160,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24021 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 170,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24022 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 180,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24023 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 190,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24024 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 200,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24025 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 210,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24026 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 220,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24027 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 230,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24028 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 240,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24029 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 250,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24030 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 260,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24031 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 270,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24032 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 280,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24033 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 290,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24034 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 300,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24035 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 350,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24036 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5X 400,0 MM | Titanio Puro NBR ISO 5832.2
30.037.24037 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 450,0 MM | Titanio Puro NBR 1SO 5832.2
30.037.24038 | BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA @ 5,5 X 500,0 MM | Ttanio Puro NBR1SO 5832.2

Cddigo

Descricdo

30.037.21001

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

?5,5X3,18x70,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21002

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

?5,5X3,18x80,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21003

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

?5,5X 3,18 x90,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21004

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

@ 5,5X 3,18 x100,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21005

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

@5,5X3,18 x110,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21006

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

@ 5,5X 3,18 x120,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21007

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

@ 5,5X 3,18 x130,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21008 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 140,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21009 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 150,0 MM | T'ténio Puro NBR1SO 5832.2
Titanio Puro NBR 1SO 5832.2

30.037.21010

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

@ 5,5X3,18 x 160,0 MM

30.037.21011

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

@ 5,5X3,18x170,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21012

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

@ 5,5X 3,18 x 180,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21013

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

@ 5,5X 3,18 x 190,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2

30.037.21014

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO

Titanio

@ 5,5X 3,18 x 200,0 MM

Puro

NBR 1SO 5832.2
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30.037.21015 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 210,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21016 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x220,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21017 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 230,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21018 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 240,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21019 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 250,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21020 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 260,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21021 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 270,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21022 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 280,0 MM | T@nio Puro NBR IS0 58322
30.037.21023 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 290,0 MM | Tt@nio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21024 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 300,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21025 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 350,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21026 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 400,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21027 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 450,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.21028 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 3,18 x 500,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22001 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 70,0 MM | T@nio Puro NBRISO 58322
30.037.22002 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 80,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22003 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 90,0 MM | Ttnio Puro NBR IS0 58322
30.037.22004 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 100,0 MM | Tnio Puro NBRISO 58322
30.037.22005 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 110,0 MM | Ttnio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22006 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 120,0 MM | Ttnio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22007 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 130,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22008 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 140,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22009 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 150,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22010 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 160,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22011 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 170,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22012 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 180,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22013 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 190,0 MM | Ttnio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22014 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 200,0 MM | Ttnio Puro NBR IS0 58522
30.037.22015 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 210,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22016 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x220,0 MM | Titanio Puro NBRISO 5832.2
30.037.22017 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 230,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22018 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 240,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22019 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 250,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22020 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 260,0 MM | T'tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22021 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 270,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22022 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 280,0 MM | T1tanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22023 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 290,0 MM | Ttnio Puro NBR IS0 58322
30.037.22024 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 300,0 MM | Tnio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22025 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 350,0 MM | Ttnio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22026 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 400,0 MM | Ttnio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22027 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 450,0 MM | Titanio Puro NBR IS0 5832.2
30.037.22028 | BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO @ 5,5 X 4,0 x 500,0 MM | T1tanio Puro NBRISO 5832.2

Cddigo

Descrigao

30.037.50001

GANCHO DTT MINI-OSTEO

Liga de Titdnio NBR 1SO 5832-3

30.013.00024

115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 35 MM

Titanio Puro NBR ISO 5832.2
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30.013.00025

115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 40 MM

Titanio Puro NBR ISO 5832.2

30.013.00026

115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 45 MM

Titanio Puro NBR ISO 5832.2

30.013.00027

115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 60 MM

Titdnio Puro NBR ISO 5832.2

30.013.00028

115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 75 MM

Titanio Puro NBR ISO 5832.2

30.013.00030

121 - PARAFUSO DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Cadigo

Descricao

30.037.26001

CONECTOR DE BARRAS SIMPLES @ 5,5 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26002

CONECTOR DE BARRAS DUPLO @ 5,5 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26003

CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR @ 5,5 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26004

CONECTOR DE BARRAS SIMPLES @5,5 MM X (3,18 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26005

CONECTOR DE BARRAS SIMPLES @#5,5 MM X 34,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26006

CONECTOR DE BARRAS SIMPLES 35,5 MM X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26007

CONECTOR DE BARRAS SIMPLES (35,5 MM X 36,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26008

CONECTOR DE BARRAS DUPLO 35,5 MM X #3,18 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26009

CONECTOR DE BARRAS DUPLO 35,5 MM X 34,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26010

CONECTOR DE BARRAS DUPLO 35,5 MM X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26011

CONECTOR DE BARRAS DUPLO 35,5 MM X 36,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26012

CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR 35,5 X #3,18 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26013

CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR 35,5 X 34,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26014

CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR 35,5 X 35,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.26015

CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR 35,5 X $6,0 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Cddigo

Descrigdo

30.037.70001

GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 10 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.70002

GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 15 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.70003

GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 20 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.70004

GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 25 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.037.70005

GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 30 MM

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

Cadigo

Descrigdo

30.037.60001

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO MINI-OSTEO

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

30.023.08002

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA CONECTORES

Liga de Titanio NBR 1SO 5832-3

O produto é comercializado em embalagem individual (um implante em cada embalagem)

devidamente Rotulada, N&o Estéril e com as Instruc6es de Uso.

Embalagem

Embalagem especificada na Especificacdo de Componente — (ECO 015)

O objetivo desta especificacdo é caracterizar as propriedades correspondentes para forma de
embalagens a serem utilizadas em produtos médicos hospitalares ndo estéril. Embalagem transparente,
lisa, tubular, produzida com polietileno de baixa densidade industrial e atoxico, com a logomarca e o
nome da empresa em cor vermelha.

Documento Confidencial

ECO 014 / Instrucéo de uso rev.00 Pagina 40 de 48



Para sua distribuicdo, o produto recebe uma segunda embalagem em plastico bolha, acondicionados
em caixa de papeldo ondulado n° 04, impresso em sua lateral 0 nome da empresa, endereco, telefone e
com os seguintes dizeres “Produto Hospitalar” e “Cuidado Fragil”. A caixa de papeldo é lacrada com

fita adesiva. Apds a caixa ser devidamente fechada ela recebe a etiqueta com dados do destinatéario.

EMBALAGEM EMBALAGEM PRIMARIA EMBALAGEM
SECUNDARIA
BT | U pre—
h ; . g
] ‘ b v Qs
4 === N R
t Wm0
Pl ==

g

Fotos llustrativas

Gravacao no Implante

Logomarca da empresa Osteomed: @

Dimens0es caracteristicas como diametro, comprimento, quando aplicavel

Lote: Contém a letra L maiuscula, um ponto e o Namero do lote que contem sete digitos, identificam a
sequéncia numérica.

Exemplo: L. XXXXXXX

Matéria Prima: T2-Titanio Puro e T3-Liga de Titanio.

RASTREABILIDADE

Matéria Prima e Produto Acabado

O implante recebe uma gravacdo em seu corpo que o identifica e controla a sua rastreabilidade
contendo a logomarca da empresa, 0 nimero do lote e as dimensdes caracteristicas; a embalagem
recebe o rotulo contendo todos os dados necessarios para a sua identificacdo e rastreabilidade e
internamente junto com o implante vai também a Instru¢des de Uso. A rastreabilidade pds-venda é
realizada utilizando o Relatorio de Rastreabilidade enviado ao cliente juntamente com a nota fiscal.
Gravacdo no corpo do Implante: Logomarca da Empresa, Dimensdes caracteristicas e 0 numero do
Lote.

Numero de Controle

Todo componente quando colocado em processo fabril recebe um numero de controle
sequencial gerado em cada OF (Ordem de Fabricacdo), que identifica cada lote durante o processo.
Todos os lotes séo inspecionados pelo Controle de Qualidade baseando-se nas Especificagdes de
Produto, onde apds realizacdo das inspe¢fes nos componentes € gerado automaticamente pelo
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Software de Gestdo Empresarial um nimero identificado como lote, que é utilizado para identificacao
e rastreabilidade do componente. Este niUmero € composto por sete digitos sequenciais.
Exemplo: XXXXXXX

Setor de Vendas

No corpo da nota fiscal € registrado 0 NUmero do lote, dados do Cliente, data de emisséo, quantidade e
descri¢do do produto. Ap6s todos os dados da nota fiscal ser preenchidos é confirmada a impressao da
nota e a baixa € realizada automaticamente no controle de estoque. O sistema permite a rastreabilidade

de componentes através da emissao de relatorios detalhados nas seguintes situacoes:

- por lote;
- por cliente; e

- por codigo de componentes;

Relatério de rastreabilidade P6s-Venda

Quando emitida Nota Fiscal de Venda segue em anexo a mesma um relatorio de rastreabilidade. Este
relatorio permite a rastreabilidade pos-venda.

Sistema de embalagem para produto Nao Estéril.

Embalagem transparente, lisa, tubular em polietileno de baixa densidade industrial e atéxico, com a
logomarca e 0 nome da empresa em cor vermelha.

Para garantir a seguranca da limpeza, deve-se submeter o produto a outra lavagem técnica e
desinfeccé@o na unidade hospitalar, e preferencialmente na Central de Material e Esterilizacdo, antes do
processo de esterilizagao.

Apos a desinfeccdo, o produto deve ser embalado em envoltério cirdrgico e em seguida, esterilizado. O
método de esterilizacdo utilizado pela unidade hospitalar deve ser validado segundo orientacfes da
ANVISA.

INFORMACOES GERAIS SOBRE INSTRUCOES DE DESINFECCAO RECOMENDADAS
PARA PRODUTOS PARA A SAUDE

A limpeza e o enxague do implante sdo essenciais para o processamento de produtos para a saude.
Ambos sdo essenciais para eliminar sujidades visiveis aderidas aos implantes e também, para reduzir o
nimero de particulas, microrganismos e pirdgenos. Os detergentes utilizados devem ter pH entre 6 a 8.
Aqueles com pH fora deste valor podem causar efeitos adversos que danificam tanto o instrumento
como os implantes. No caso de produtos que ndo tenham sido utilizados, mas que entraram em contato

com particulas organicas, deve-se lavar com detergentes enziméticos, que sdo ideais para eliminar
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restos organicos. A concentracdo de uso dos detergentes deve ser segundo as recomendacdes dos

fabricantes.

TIPOS DE LAVAGENS

Existem dois tipos de lavagens que podem ser utilizadas para limpeza dos produtos. Lavagem
manual: é realizada manualmente por meio de acéo fisica, utilizando agua, detergente e escovas de
cerdas macias, que permitam movimentos para que a lavagem seja eficiente. Os dispositivos devem
ficar imersos durante no minimo 1 minuto em detergente adequado, e depois de enxagua-lo bem,

realizar uma inspecédo de lavagem minuciosa para inspe¢do do produto.

Lavagem automatica: é realizada por maquinas automatizadas, que removem a sujidade por meio de
acao fisica e quimica. A lavadora mais indicada é a ultra-sonica, pois apresenta acdo combinada da
energia mecanica (vibracdo sonora), térmica (temperatura entre 40 e 50°C) e quimica (detergentes).
Foram projetadas para lavar e eliminar as sujeiras de dificil acesso dos dispositivos médicos, e ndo
para desinfeccionar ou para esterilizar. E recomendado o uso de detergente enzimatico neste tipo de
lavadora. A lavadora automatica deve ser utilizada seguindo as instru¢ées de uso recomendadas pelo

fabricante.

INSPECAO DA LAVAGEM:
Depois de lavados, os dispositivos devem ser inspecionados visualmente em iluminagdo normal para

verificar a retirada de sujeiras visiveis.

ARMAZENAMENTO:
Apos inspecdo de lavagem, os dispositivos devem ser acondicionados em embalagem limpa, com data

de processamento.

RECOMENDACOES DE ESTERILIZACAO

Os meétodos de esterilizagdo recomendados tém sido validados para assegurar a esterilidade, em
cumprimento as exigéncias da ANVISA e das organizaces internacionais. Todos os implantes
Osteomed sdo vendidos como produtos para saude de uso Unico. No caso de implantes ortopédicos
vendidos ndo estéreis, a instituicdo que realizara a cirurgia serd responsavel pela esterilizacdo do
mesmo, e para obter um resultado eficiente, é necessario que o método de esterilizacdo esteja validado.
Antes da esterilizacdo do dispositivo, retire-o da embalagem original e coloque-o em embalagem
adequada para o processo de esterilizacdo. No caso de implantes ortopédicos cuja matéria-prima
Titénio, sdo recomendados 0s seguintes métodos de esterilizacdo: método fisico com vapor sob pressao

(com uso de autoclave). Destes métodos para esterilizacdo, pelo calor umido na forma de vapor
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saturado ser o agente esporocida mais utilizado e o mais confiavel, e ainda, por ndo ser tdxico e tdo
pouco custoso, é o descrito a seguir.

O vapor saturado sob pressdo é o processo de esterilizacdo que oferece maior seguranca no meio
hospitalar, destruindo todas as formas de vida em temperatura entre 121°C e 134°C, segundo literatura.
Por ser empregado na esterilizacdo de artigos resistentes ao calor e a umidade, promove a destruicédo
dos microrganismos pela termocoagulacéo e a desnaturagdo das proteinas da estrutura genética celular.
Portanto, os fatores criticos sdo: o calor, a umidade, o tempo, a pressdo e a qualidade do vapor. Os
produtos sdo fornecidos nao estéreis. Antes da sua utilizacdo, todos os componentes devem ser
esterilizados por vapor utilizando os parametros indicados. Seguir orientacdo Técnica do fabricante do
equipamento (Autoclave) e os procedimentos padrdes para esterilizacdo em produto médico Hospitalar

— ldentificacdo no rotulo identificando produtos idénticos ou similares.

As informacdes necessarias para 0 uso correto e seguro do produto médico estdo descritas na instrucéo
de uso do produto e no rétulo de sua embalagem comercial. No rétulo sdo apresentadas informagdes
como: produto de uso unico e ver instrugdes de uso. (Ver modelo de Rétulo). A embalagem e
rotulagem permitem a clara distingdo a simples vista de produtos idénticos ou similares em forma de
apresentacdo como NAo Estéril e Produto de Uso Unico.

Modelo do Roétulo

@

INDUSTRIA BRASILEIRA
NOME COMERCIAL: CUIDADO CAUTION
COMMERCIAL NAME
CONSULTAR CONSULT
COMPONENTE: DE INSTRUGOES  INSTRUCTIONS
COMPONENT: DE USO FOR USE
-LOT OF/PO: QUANTIDADE: 1 UN 5 NON STERILE
/ BATCH CODE QUANTITY NAO ESTERIL o RobucT
£
NAO USARSE  DON'T USE IF
MAT. PRIMA: AEMBALAGEM  PpACKAGE IS
CODIGO/ CATALOG NUMBER MATERIAL ESTIVER DAMAGED
DANIFICADA

REGISTRO ANVISA N°:
ANVISA REGISTER

KEEP AWAY
FROM
SUNLIGHT

Az
—  PROTEGER DA
/_\\ LUZ SOLAR

NAO ESTERIL ESTERILIZAR ANTES DO USO

NON ETERILE STERILIZE BEFORE USE A PROGUA Y FROM WATER
PRODUTO DE USO UNICO - PROIBIDO REPROCESSAR 40°CARMAZENAR STORAGE AT
SINGLE USE PRODUCT FORBIDDEN REPROCESS , EM TEMP. CONTROLLED
15°C CONTROLADA TEMPERATURE
NOME TECNICO: (15-40°C) (15-40°C)
TECHNICAL NAME o
- . ARMAZENAM.  STORAGE
ATENGCAO: Instrugao de Uso disponivel em 25% 7= LIMITE D UMIDADE | MITATION
http://lwww.osteomedimplantes.com.br/instrucoes.php (25%-60%)
ESPECIFICACOES, CARACTERISTICAS TECNICAS, DESCRIGAO DO ® NAO REUTILIZAR DO NOT REUSE

PRODUTO,INDICAGAO, CONTRA-INDICAGAO, MANUSEIO,PRECAUGOES,

RESTRIGOES,ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS, ESTERILIZAGAO,
EMBALAGEM,ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: VER INSTRUGOES DE USO

CONTRAINDICATION, HANDLING,RESTRICTION, ADVERTENCE, WARNINGS, SPECIAL CARES,
STERILIZATION, PACKAGE, STORAGE AND TRANSPORT: SEE INSTRUCTIONS FOR USE*

*ONLY PORTUGUESE VERSION 2
RODOVIA WASHINGTON LUIZ (SP 310) KM 172 - PISTA SUL FABRICAGAO
JARDIM ANHANGUERA - CONDOMINIO INDUSTRIAL CONPARK |MANUFACTURE DATE VALIDADE/ USE BY
FABRICANTE  CEP: 13500-600 - RIO CLARO - SP - BRAZIL
MANUFACTURER TEL: 55-019-3522-3064

ENGENHEIRO RESPONSAVEL/ ENGINNER IN CHARGE HI| ||I II’ ” I| I ”| HI II|

SPECIFICATIONS, TECHNICAL CHARACTERISTICS, PRODUCT DESCRIPTION, INDICATION, D

FERNANDO ARGENTON NETO CREA/SP-060.500.532-4
AUTORIZAGCAO DE FUNCIONAMENTO/ OPERATIONAL LICENSE: 800.719-1
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Empresa: Osteomed Ind. e Com. de Implantes Ltda

Endereco: Rod. Washington Luiz, Km 172 — Cond. Conpark, Rua 6, S/N — Rio Claro SP — CEP
13500-600 Fone/Fax 35223064

Resp. Técnico:

Autorizacdo de Funcionamento: 800.719-1

Nome Técnico Sistemas Internos de Fixacdo de Coluna Vertebral.

Nome Comercial: Sistema de Fixacdo Pedicular Minimamente Invasivo - MINIOSTEO
Componente: Nome Comercial do componente - Ver tabela Codigo e Componentes

Compativel: Informacdes sobre compatibilidade entre componentes do Sistema - Ver tabela
Compatibilidade entre os Componentes

Caddigo: codigo do componente —Ver tabela Cédigo e Componentes

Registro ANVISA n°: 800.719.100 XX

Mat. Prima: Matéria Prima do Componente - Ver tabela MATERIA PRIMA DOS COMPONENTES
Qtde: 01

Fabricacdo: data de fabricacdo - Dia/Més/ Ano

Lote: numero do lote

OF: numero da Ordem de Fabricacéo

Esterilizacdo: N&o Estéril — Esterilizar antes do Uso

Validade: Indeterminado

Proibido Reprocessar: Proibido Reprocessar o Produto

Especificacdes, Caracteristicas Técnicas, Descricdo do Produto, Indicacdo, Contra-Indicacdo,
Manuseio, PrecaugOes, Restricdes, Adverténcias, Cuidados Especiais, Esterilizacdo, Embalagem,
Armazenamento e Transporte: Ver Instrucdes de Uso.

Armazenamento: temperatura entre 15°C a 40°C, umidade entre 25% a 60% e ao abrigo da luz
PRODUTO DE USO UNICO — NAO REUTILIZAR

VER INSTRUCOES DE USO

INDUSTRIA BRASILEIRA

@ Produto de Uso Unico — Nao Reutilizar
A Ver Instrugdes de Uso

Rotulo de Rastreabilidade

As embalagens dos implantes contém cinco rétulos de rastreabilidade para aposicdo no
prontudrio médico e fornecimento ao paciente. Contendo o nuimero de lote, e demais dados que

permitam a exata identificacdo do produto e do fabricante. O médico deve apor a etiqueta de
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rastreabilidade ao prontuario do paciente, para acompanhamento e melhor orientacdo no caso de uma

cirurgia de revisdo. O médico deve fornecer uma etiqueta de rastreabilidade ao paciente.

— Procedimento de utilizagdo dos rétulos (conforme RESOLUCAO CFM N°1.804/2006):
Sédo disponibilizados cinco rétulos, com a identificacdo e dados descritos no item 1.16.1onde deve ser

realizado o seguinte procedimento de utilizagdo dos rétulos:

- rotulo 1, obrigatoriamente, no prontuario clinico do paciente;

- rotulo 2, no laudo entregue para o paciente;

- rétulo 3, na documentacdo fiscal que gera a cobranca, na AIH (Autorizacdo de Internacdo
Hospitalar), no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente
atendido pelo sistema de satide complementar;

- rotulo 4, disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histérico de distribuicdo - RHD);

- rotulo 5, disponibilizada para o controle do cirurgido responsavel (principal).

- Rastreabilidade Pés Venda:

A Rastreabilidade pds-venda € realizada através dos distribuidores/hospitais conforme
formulario de rastreabilidade pds venda enviado juntamente com os produtos. Tal formulario contém
os seguintes dados: Nome do Cliente/Distribuidor; Numero da Nota Fiscal; Validade: validade do
produto ou esterilizacdo (quando aplicavel); Data: data da comercializa¢do/cirurgia; Referéncia:
codigo de referéncia do produto; Quantidade: quantidade comercializada; Lote: n° de lote do produto;

Destino: Nome do Paciente.

Compatibilidade entre os Componentes:

Todos 0s componentes sdo compativeis entre si considerando a matéria prima Liga

Conformada de Titanio 6 Al 4 V ELI — NBR ISO 5832-3 e Titanio Puro NBR I1SO 5832-2 grau 2.

Componente

Compativel com:

Dimensao

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS

Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Gancho Lateral

Todas as dimensdes
compativeis entre si

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS

Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Gancho Lateral

Todas as dimensdes
compativeis entre si

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO

Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Gancho Lateral

Todas as dimens@es
compativeis entre si

PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO

Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Gancho Lateral

Todas as dimensbes
compativeis entre si

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-
OSTEO MIS

Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Gancho Lateral

Todas as dimensfes
compativeis entre si

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO
MIS

Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Gancho Lateral

Todas as dimensfes
compativeis entre si

PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-
OSTEO

Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Gancho Lateral

Todas as dimensdes
compativeis entre si

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO

Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Gancho Lateral

Todas as dimensfes
compativeis entre si

BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS

Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /

Conectores de barras / Gancho DTT

Todas as dimensfes
compativeis entre si

BARRA UNIAO MINI-OSTEO

Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /

Conectores de barras / Gancho DTT

Todas as dimensdes
compativeis entre si
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BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA

Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Conectores de barras / Gancho DTT

Todas as dimensdes
compativeis entre si

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO
$5,5X3,18

Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Conectores de barras / Gancho DTT

Todas as dimensfes
compativeis entre si

BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO
$5,5X4,0

Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-Osteo /
Conectores de barras / Gancho DTT

Todas as dimensfes
compativeis entre si

GANCHO DTT MINI-OSTEO

Barras / Barra DTT/ Parafuso DTT

Todas as dimensées
compativeis entre si

BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM

Gancho DTT/ Parafuso DTT

Todas as dimensfes
compativeis entre si

PARAFUSO DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ

Gancho DTT/ Barra DTT

Todas as dimensfes
compativeis entre si

CONECTOR DE BARRAS

Barras de Unido / Dispositivos de Bloqueio para
conectores /

Todas as dimensdes
compativeis entre si

GANCHO LATERAL MINI-OSTEO

Parafusos / Dispositivos de Bloqueio Mini-osteo /
Barras de Unido / Dispositivo de Bloqueio para
conectores

Todas as dimensfes
compativeis entre si

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO MINI-OSTEO

Barras de Unido / Parafusos / Gancho Lateral

Todas as dimensdes
compativeis entre si

DISPOSITIVO  DE  BLOQUEIO  PARA
CONECTORES

Conectores / Barras

Todas as dimensfes
compativeis entre si

— Riscos de lesdes vinculadas a suas caracteristicas fisicas, incluindo a relacio/presséo, a dimensdo e
se for o caso, ergondmicas.

Os Implantes séo projetados e fabricados de forma a eliminar ou reduzir os riscos de lesdes
vinculados a sua caracterizacio fisica e biomecanica. E de responsabilidade do cirurgido a escolha
adequada do implante considerando as indicacOes, adverténcias, restricdes, precaucdes, cuidados
especiais e contraindicagOes definidas.

Restricbes de carga

Resisténcia Mecéanica
Compresséo - Dindmica

Resisténcia Mecanica
Compressao - Estético

Implante

Sistema de Fixacao Pedicular
Minimamente Invasivo —
MINIOSTEO -

ASTM F 1717/15

530N 159 N

Procedimentos para Consultas, informacodes e notificacoes:

A sequir, sdo relacionados os principais dados de contato para a solicitacdo de informacdes e
orientagdes gerais ou para consultas e notificagdes da ocorréncia de eventos adversos de produtos para
a saude a Anvisa/MS:

ANVISA - Informacdes sobre implantes, consulta de registro de produto:
http://www?7.anvisa.qov.br/datavisa/Consulta Produto correlato/consulta correlato.asp

ANVISA — InformacGes sobre empresas, consulta de autorizagdo de funcionamento:
http://www?7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta Autorizacao/consulta autorizacao internet.asp

ANVISA - notificacBes, queixas e denuncias - instituicdo médico-hospitalar: Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria — ANVISA/MS. Geréncia Geral de Seguranca Sanitaria de Produtos de Salde
Pds-Comercializagdo. Unidade de Tecnovigilancia. Notificagdes em Tecnovigilancia. Notificacdo
Avulsa. Formulario automatizado via internet, de “Notificagdo Tecnovigilancia Avulsa”, Disponivel
em: http://www.anvisa.gov.br/sistec/notificacaoavulsa/notificacaoavulsal.asp
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http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlato/consulta_correlato.asp
http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/consulta_autorizacao_internet.asp
http://www.anvisa.gov.br/sistec/notificacaoavulsa/notificacaoavulsa1.asp

ANVISA — notificacBes, queixas e dendncias - instituicdo medico-hospitalar integrante da Rede
Sentinela da ANVISA/MS - hospitais sentinela e colaboradores: o gerente de risco sanitario hospitalar
da instituicdo encaminha notificacgdo a ANVISA/MS por meio do Sistema de Informacdo de
Notificacdo de Eventos Adversos e Queixas Técnicas Relacionadas a Produtos de Salde — Sineps.
RDC no 16:2013 — ANVISA/MS. Determina a todos os fornecedores de produtos medicos o
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas "Boas Praticas de Fabricacdo de Produtos Médicos".
Disponivel em: http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showact.php?id=15279&word

INDICACOES DE ASSISTENCIA AO CLIENTE

Osteomed Ind. e Com. de Implantes Ltda.
Rodovia Washington Luis (SP 310), Pista Sul , Km 172 — Rua 6 S/N - Jd. Anhanguera -
Condominio Conpark RUA 6 S/N Rio Claro SP — CEP 13.501- 600

Tel. (19) 3522-3064 E-mail: regulatorio@osteomedimplantes.com
MS 800719-1 / Registro ANVISA n° 80071910053
Tec. Resp. : Eng® Fernando Argenton Neto — CREA 060.500.523.4
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