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g Rodovia Washington Luis, Km 172.
Condominio CONPARK - Rio Claro/SP

OSTEOMED 155(19) 35223064
www.osteomedimplantes.com

MODELO DE INSTRUCAO DE USO

PRODUTO: SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-
FACIAL

NOME TECNICO: Sistema de Fixacdo nao rigida, ndo absorvivel para Osteossintese.

Produto Médico de Uso Unico — Proibido Reprocessar
Classificagdo conforme RDC 59 de 25 de Agosto de 2008
Natureza do material: metalico e ndo absorvivel
Constituicdo: Mono componente
Forma de Fixacdo: Nao Rigida
Modularidade: Modular

ATENGCAO: Instrucdes de Uso Disponivel em
http://osteomedimplantes.com/instrucoes.php

Descricdo detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu
funcionamento e sua agéo, seu conteudo ou composicao, quando aplicavel, assim
como relagcdo dos acessorios destinados a integrar o produto;

O SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL é composto por placas fabricadas
em titdnio puro e parafusos 6sseos fabricados em liga de titdnio (Ti-6Al-4V), ndo
canulados, com uso pretendido para cirurgias de osteossintese na regido cranio-maxilo-
facial. Caracteriza-se como um dispositivo médico invasivo, ndo ativo, de uso Unico,
sendo um sistema aberto. Sua agéo € dada pela fixagdo de segmentos 0sseos atraves
de placas e parafusos, garantindo a estabilidade e restaurando as funcfes da face, bem
como auxilia no reposicionamento dos ossos da face em cirurgias de reconstrucdo
(ortognéticas).
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Figura 1— Exemplo de aplicagdo de placas e parafusos em cirurgias Cranio-Maxilo-Facial - AO Foundation
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1. 1 Descrigdo dos componentes do Sistema de Fixagdo Cranio-Maxilo-Facial

a. Parafusos

Tabela 1

Parafuso Auto Roscante — parafuso ndo canulado para micro e mini

fragmentos; Possui rosca de perfil cortical tipo HA. Indicado para fraturas na regiao
cranio-maxilo-facial.

‘ Cédigo Descrigao
30.052.00401 Parafuso Auto Roscante @1,0 x 4 mm
30.052.00402 Parafuso Auto Roscante @1,0 x 5 mm
30.052.00403 Parafuso Auto Roscante @1,0 x 6 mm
30.052.00404 Parafuso Auto Roscante @1,0 x 7 mm
30.052.00405 Parafuso Auto Roscante @1,0 x 8 mm
30.052.00406 Parafuso Auto Roscante @1,0 x 9 mm
30.052.00407 Parafuso Auto Roscante @1,0 x 10 mm

Imagem*

* imagem meramente ilustrativa

Cadigo
30.052.01401

Descrigao
Parafuso Auto Roscante 1,3 x 4 mm
(Emergéncia)

30.052.01402

Parafuso Auto Roscante 1,3 x 5 mm
(Emergéncia)

30.052.01403

Parafuso Auto Roscante @1,3 x 6 mm
(Emergéncia)

30.052.01404

Parafuso Auto Roscante @1,3 x 7 mm
(Emergéncia)

30.052.01405

Parafuso Auto Roscante @1,3 x 8 mm
(Emergéncia)

30.052.01406

Parafuso Auto Roscante @1,3 x 9 mm
(Emergéncia)

30.052.01407

Parafuso Auto Roscante @1,3 x 10 mm

(Emergéncia)

* imagem meramente ilustrativa

Cddigo
30.052.00501

Descricao

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 4 mm

30.052.00502

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 5 mm

30.052.00503

Parafuso Auto Roscante 1,5 x 6 mm

30.052.00504

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 7 mm
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30.052.00505

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 8 mm

30.052.00506

Parafuso Auto Roscante 1,5 x 9 mm

30.052.00507

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 10 mm

30.052.00508

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 11 mm

30.052.00509

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 12 mm

30.052.00510

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 13 mm

30.052.00511

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 14 mm

30.052.00512

Parafuso Auto Roscante @1,5 x 15 mm

* imagem meramente ilustrativa

Caodigo
30.052.01501

Descricao

Parafuso Auto Roscante @#1,8 x 4 mm (Emergéncia)

30.052.01502

Parafuso Auto Roscante @1,8 x 5 mm (Emergéncia)

30.052.01503

Parafuso Auto Roscante 1,8 x 6 mm (Emergéncia)

30.052.01504

Parafuso Auto Roscante 1,8 x 7 mm (Emergéncia)

30.052.01505

Parafuso Auto Roscante @1,8 x 8 mm (Emergéncia)

30.052.01506

Parafuso Auto Roscante @1,8 x 9 mm (Emergéncia)

30.052.01507

Parafuso Auto Roscante @1,8 x 10 mm (Emergéncia)

30.052.01508

Parafuso Auto Roscante 31,8 x 11 mm (Emergéncia)

30.052.01509

Parafuso Auto Roscante 1,8 x 12 mm (Emergéncia)

30.052.01510

Parafuso Auto Roscante @1,8 x 13 mm (Emergéncia)

30.052.01511

Parafuso Auto Roscante @#1,8 x 14 mm (Emergéncia)

30.052.01512

Parafuso Auto Roscante (31,8 x 15 mm (Emergéncia)

* imagem meramente ilustrativa

Cddigo
30.052.00601

Descricao

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 4 mm

30.052.00602

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 5 mm

30.052.00603

Parafuso Auto Roscante $2,0 x 6 mm

30.052.00604

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 7 mm

30.052.00605

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 8 mm

30.052.00606

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 9 mm

30.052.00607

Parafuso Auto Roscante 32,0 x 10 mm

30.052.00608

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 11 mm

30.052.00609

Parafuso Auto Roscante 32,0 x 12 mm

Imagem*
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30.052.00610

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 13 mm

30.052.00611

Parafuso Auto Roscante 32,0 x 14 mm

30.052.00612

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 15 mm

30.052.00613

Parafuso Auto Roscante 32,0 x 16 mm

30.052.00614

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 17 mm

30.052.00615

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 18 mm

30.052.00616

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 19 mm

30.052.00617

Parafuso Auto Roscante @2,0 x 20 mm

* imagem meramente ilustrativa

Caodigo
30.052.01601

Descricao

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 4 mm (Emergéncia)

30.052.01602

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 5 mm (Emergéncia)

30.052.01603

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 6 mm (Emergéncia)

30.052.01604

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 7 mm (Emergéncia)

30.052.01605

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 8 mm (Emergéncia)

30.052.01606

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 9 mm (Emergéncia)

30.052.01607

Parafuso Auto Roscante $2,3 x 10 mm (Emergéncia)

30.052.01608

Parafuso Auto Roscante §2,3 x 11 mm (Emergéncia)

30.052.01609

Parafuso Auto Roscante $2,3 x 12 mm (Emergéncia)

30.052.01610

Parafuso Auto Roscante §2,3 x 13 mm (Emergéncia)

30.052.01611

Parafuso Auto Roscante #2,3 x 14 mm (Emergéncia)

30.052.01612

Parafuso Auto Roscante §2,3 x 15 mm (Emergéncia)

30.052.01613

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 16 mm (Emergéncia)

30.052.01614

Parafuso Auto Roscante §2,3 x 17 mm (Emergéncia)

30.052.01615

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 18 mm (Emergéncia)

30.052.01616

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 19 mm (Emergéncia)

30.052.01617

Parafuso Auto Roscante @2,3 x 20 mm (Emergéncia)

* imagem meramente ilustrativa

Cddigo
30.052.00701

Descricdo

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 4 mm

30.052.00702

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 5 mm

30.052.00703

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 6 mm

30.052.00704

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 7 mm

Imagem™

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ECO 014 / Instrucdo de uso rev.00

Pagina 4 de 78




30.052.00705

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 8 mm

30.052.00706

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 9 mm

30.052.00707

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 10 mm

30.052.00708

Parafuso Auto Roscante 2,4 x 11 mm

30.052.00709

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 12 mm

30.052.00710

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 13 mm

30.052.00711

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 14 mm

30.052.00712

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 15 mm

30.052.00713

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 16 mm

30.052.00714

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 17 mm

30.052.00715

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 18 mm

30.052.00716

Parafuso Auto Roscante @2,4 x 19 mm

30.052.00717

Parafuso Auto Roscante 32,4 x 20 mm

* imagem meramente ilustrativa

Cddigo
30.052.01701

Descrigdo

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 4 mm (Emergéncia)

30.052.01702

Parafuso Auto Roscante 32,7 x 5 mm (Emergéncia)

30.052.01703

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 6 mm (Emergéncia)

30.052.01704

Parafuso Auto Roscante (2,7 x 7 mm (Emergéncia)

30.052.01705

Parafuso Auto Roscante 32,7 x 8 mm (Emergéncia)

30.052.01706

Parafuso Auto Roscante 32,7 x 9 mm (Emergéncia)

30.052.01707

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 10 mm (Emergéncia)

30.052.01708

Parafuso Auto Roscante @2,7 x 11 mm (Emergéncia)

30.052.01709

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 12 mm (Emergéncia)

30.052.01710

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 13 mm (Emergéncia)

30.052.01711

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 14 mm (Emergéncia)

30.052.01712

Parafuso Auto Roscante @2,7 x 15 mm (Emergéncia)

30.052.01713

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 16 mm (Emergéncia)

30.052.01714

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 17 mm (Emergéncia)

30.052.01715

Parafuso Auto Roscante (2,7 x 18 mm (Emergéncia)

30.052.01716

Parafuso Auto Roscante (32,7 x 19 mm (Emergéncia)

30.052.01717

Parafuso Auto Roscante (2,7 x 20 mm (Emergéncia)

Imagem*

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela 2

Cédigo
30.052.01801

Parafuso para amarragdo — Parafuso ndo Canulado utilizado em
cirurgias de reconstrucdo mandibulo-maxilo facial (MMF), de uso
peri operatorio, destinado ao reposicionamento de fraturas e/ou
cortes 0sseos nas regides maxilar e mandibular.

Descricao \ Imagem*

Parafuso para Amarracdo @1,5 x 4 mm

30.052.01802

Parafuso para Amarra¢do @1,5 x5 mm

30.052.01803

Parafuso para Amarracdo @1,5 x 6 mm

30.052.01804

Parafuso para Amarracdo @1,5x 7 mm

30.052.01805

Parafuso para Amarragdo #1,5 x 8 mm

30.052.01806

Parafuso para Amarracdo @1,5x 9 mm

30.052.01807

Parafuso para Amarrag¢do ©1,5 x 10 mm

30.052.01808

Parafuso para Amarrac¢do @1,5x 11 mm

30.052.01809

Parafuso para Amarragdo @1,5 x 12 mm

30.052.01810

Parafuso para Amarrac¢do @1,5 x 13 mm

30.052.01811

Parafuso para Amarrag¢do @1,5 x 14 mm

30.052.01812

Parafuso para Amarrac¢do @1,5 x 15 mm

30.052.01813

Parafuso para Amarrag¢do @1,5 x 16 mm

30.052.01814

Parafuso para Amarragdo @1,5 x 17 mm

30.052.01815

Parafuso para Amarragdo @1,5 x 18 mm

30.052.01816

Parafuso para Amarrac¢do @1,5 x 19 mm

30.052.01817

Parafuso para Amarrac¢do @1,5 x 20 mm

* imagem meramente ilustrativa

Cddigo
30.052.01901

Descrigao

Parafuso para Amarragdo #2,0 x 4 mm

30.052.01902

Parafuso para Amarra¢do @2,0 x5 mm

30.052.01903

Parafuso para Amarragdo @32,0 x 6 mm

30.052.01904

Parafuso para Amarragdo $2,0 x 7 mm

30.052.01905

Parafuso para Amarracdo 32,0 x 8 mm

30.052.01906

Parafuso para Amarragdo $2,0x 9 mm

30.052.01907

Parafuso para Amarrac¢do 2,0 x 10 mm

30.052.01908

Parafuso para Amarrag¢do @2,0 x 11 mm

30.052.01909

Parafuso para Amarragdo 2,0 x 12 mm

30.052.01910

Parafuso para Amarragdo @2,0 x 13 mm

30.052.01911

Parafuso para Amarrac¢do @2,0 x 14 mm
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30.052.01912 Parafuso para Amarra¢do 2,0 x 15 mm

30.052.01913 Parafuso para Amarracdo 32,0 x 16 mm

30.052.01914

Parafuso para Amarragdo 2,0 x 17 mm

30.052.01915

Parafuso para Amarragdo 32,0 x 18 mm

30.052.01916

Parafuso para Amarrac¢do 2,0 x 19 mm

30.052.01917

Parafuso para Amarragdo 32,0 x 20 mm

* imagem meramente ilustrativa

Tabela3  Parafuso Auto Perfurante - parafuso ndo canulado para micro e
mini fragmentos, reduz a fratura comprimindo os fragmentos (lag
screw).. Possui afiagdo no inicio do corpo roscado para perfuragéo
sem necessidade de puncionamento e rosca de perfil cortical tipo

Cddigo
30.052.00001

HA. Indicado para fraturas na regido cranio-maxilo-facial.

Descricdo

Parafuso Auto Perfurante 1,0 x 4 mm

30.052.00002

Parafuso Auto Perfurante $1,0 x 5 mm

30.052.00003

Parafuso Auto Perfurante @#1,0 x 6 mm

30.052.00004

Parafuso Auto Perfurante 1,0 x 7 mm

30.052.00005

Parafuso Auto Perfurante 1,0 x 8 mm

30.052.00006

Parafuso Auto Perfurante 1,0 x 9 mm

30.052.00007

Parafuso Auto Perfurante 1,0 x 10 mm

Imagem*

* imagem meramente ilustrativa

Cddigo
30.052.00101

Descrigao

Parafuso Auto Perfurante @1,5 x4 mm

30.052.00102

Parafuso Auto Perfurante @1,5 x5 mm

30.052.00103

Parafuso Auto Perfurante @1,5 x 6 mm

30.052.00104

Parafuso Auto Perfurante @1,5x 7 mm

30.052.00105

Parafuso Auto Perfurante @1,5 x 8 mm

30.052.00106

Parafuso Auto Perfurante @1,5 x 9 mm

30.052.00107

Parafuso Auto Perfurante @#1,5 x 10 mm

* imagem meramente ilustrativa
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Cédigo
30.052.00201

Descricao

Parafuso Auto Perfurante @2,0 x 4 mm

30.052.00202

Parafuso Auto Perfurante 2,0 x 5 mm

30.052.00203

Parafuso Auto Perfurante 2,0 x 6 mm

30.052.00204

Parafuso Auto Perfurante 2,0 x 7 mm

30.052.00205

Parafuso Auto Perfurante 2,0 x 8 mm

30.052.00206

Parafuso Auto Perfurante 32,0 x 9 mm

30.052.00207

Parafuso Auto Perfurante 32,0 x 10 mm

30.052.00208

Parafuso Auto Perfurante 32,0 x 11 mm

30.052.00209

Parafuso Auto Perfurante 32,0 x 12 mm

30.052.00210

Parafuso Auto Perfurante 32,0 x 13 mm

30.052.00211

Parafuso Auto Perfurante #2,0 x 14 mm

30.052.00212

Parafuso Auto Perfurante #2,0 x 15 mm

30.052.00213

Parafuso Auto Perfurante @2,0 x 16 mm

30.052.00214

Parafuso Auto Perfurante 32,0 x 17 mm

30.052.00215

Parafuso Auto Perfurante @2,0 x 18 mm

30.052.00216

Parafuso Auto Perfurante 2,0 x 19 mm

30.052.00217

Parafuso Auto Perfurante @2,0 x 20 mm

* imagem meramente ilustrativa

Cédigo

30.052.00301

Descricao

Parafuso Auto Perfurante $2,3 x5 mm

30.052.00302

Parafuso Auto Perfurante 32,3 x 10 mm

30.052.00303

Parafuso Auto Perfurante @2,3 x 15 mm

30.052.00304

Parafuso Auto Perfurante @2,3 x 20 mm

* imagem meramente ilustrativa

b. PLACAS

As placas séo agrupadas considerando-se o diametro do parafuso ao qual se destinam,
0s quais para os fins deste relatério técnico serdo doravante denominados sistemas:
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i. Sistema 1.0 — Placas para associagdo com parafusos de didmetro nominal
@1,0mm

Tabelal Tela para assoalho orbital — Placa para fraturas na regido orbital
do créanio, com espessura de 0,4mm.

Cadigo Descricao

Tela para Assoalho Orbital

30.052.10022 Pequena Sistema 1.0

Tela para Assoalho Orbital

30.052.10023 Média Sistema 1.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela2  Micro Placa L — Placa para para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regiao cranio-maxilo-facial, em formato de L,
com espessura de 0,4mm.

Codigo Descrigdo \

Micro Placa L 5 Furos Direita

30.052.10026 Sistema 1.0
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30.052.10027

Micro Placa L5 Furos
Esquerda Sistema 1.0

30.052.10028

Micro Placa L 7 Furos Direita

Sistema 1.0

30.052.10029

Micro Placa L 7 Furos
Esquerda Sistema 1.0

* imagem meramente ilustrativa

Micro Placa Reta — Placa Reta para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura de

| Imagem*

Tabela 3
0,4mm.

‘ Cadigo Descrigao

30.052.10001 Micro P!aca Reta 2 Furos
Sistema 1.0

30.052.10002 Micro Placa Reta 4 Furos
Sistema 1.0

30.052.10003 Micro P!aca Reta 6 Furos
Sistema 1.0

30.052.10004 Micro P!aca Reta 8 Furos
Sistema 1.0

30.052.10005 Micro Pltalca Reta 10 Furos
Sistema 1.0

30.052.10006 Micro Plfa]ca Reta 12 Furos
Sistema 1.0

30.052.10007 Micro Placa Reta 14 Furos
Sistema 1.0
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* imagem meramente ilustrativa ‘

Tabela 4

Micro Placa Retangular — Placa em formato retangular, para
estabilizacdo e fixacdo de segmentos O6sseos na regido cranio-
maxilo-facial, com espessura de 0,4mm.

Descricao

Micro Placa Retangular 2 x 2
30.052.10016 Furos Sistema 1.0

Micro Placa Retangular 2 x 3
30.052.10017 Furos Sistema 1.0

30.052.10018 Micro Placa 3etangu|ar2x4
Furos Sistema 1.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela5 Micro Placa Orbital — Placa em formato retangular, para

estabilizagéo e fixacdo de segmentos 0sseos na regido orbital do
cranio, com espessura de 0,4mm.

\ Cadigo Descricao \ Imagem*
30.052.10024 Micro Pla'ca Orbital 4 Furos
Sistema 1.0
30.052.10025 Micro PIa_ca Orbital 8 Furos
Sistema 1.0
* imagem meramente ilustrativa

Tabela6  Micro Placa Burr — Placa de concepgdo complexa em formato
circular, para estabilizacdo e fixacdo de segmentos 0sseos na
regido cranial para furos trepanados, com espessura de 0,4mm.

Cddigo Descricdo

30.052.10008 Micro PIa!ca Burr @12mm —
Sistema 1.0

Micro Placa Burr @15mm —
30.052.10009 Sistema 1.0
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Micro Placa Burr @18mm —
30.052.10010 Sistema 1.0

Micro Placa Burr @21mm —
30.052.10011 Sistema 1.0

Micro Placa Burr @24mm —
30.052.10012 Sistema 1.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela7  Micro Placa T — Placa para estabilizagéo e fixacdo de segmentos
0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de T, com
espessura de 0,4mm.

Descrigao

Micro Placa T 5 Furos —

30.052.10030 Sistemna 1.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela8  Micro Placa X — Placa para estabilizacéo e fixacdo de segmentos
0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de X, com
espessura de 0,4mm.

Descricao

Micro Placa X 5 Furos —

30.052.10031 Sistema 1.0

Micro Placa X 6 Furos com

30.052.10013 Ponte 5 mm — Sistema 1.0
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Micro Placa X 6 Furos com

30.052.10014 Ponte 10 mm — Sistema 1.0

Micro Placa X 6 Furos com

30.052.10015 Ponte 15 mm — Sistema 1.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela9 Micro Placa Y — Placa para estabilizagéo e fixacdo de segmentos
0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de Y, com
espessura de 0,4mm.

Descrigao

Micro Placa Y 6 Furos —

30.052.10032 Sistema 1.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela10  Tela Maleavel — Placa no formato de tela, para estabilizacdo e
fixacdo de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, com
espessura de 0,4mm.

Descricao

Tela Maleavel 30x30 mm —

30.052.10019 Sistema 1.0

Tela Maleavel 60x60 mm —

30.052.10020 Sistema 1.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela1l  Tela Rigida — Placa no formato de tela, para estabilizacao e fixacao
de segmentos 6sseos na regiao cranio-maxilo-facial, com espessura
de 0,4mm.

Descricao

Tela Rigida 53 x 70 mm —

30.052.10021 Sistemna 1.0

* imagem meramente ilustrativa

ii. Sistema 1.5 — Placas para associacdo com parafusos de didmetro nominal @
1,5mm
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Tabelal Tela para assoalho orbital — Placa para fraturas na regiao orbital
do crénio, com espessura de 0,6mm.
Cédigo Descricao

Tela para Assoalho Orbital

30.052.15117 Pequena — Sistema 1.5

Tela para Assoalho Orbital

30.052.15118 Média— Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela2  Micro Placa para fratura nasal — Placa para fraturas na regiao
nasal do cranio, com espessura de 0,6mm.

Descrigdo

Micro Placa para Fratura

30.052.15119 Nasal — Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela3  Micro Placa Trevo — Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de
trevo, com espessura de 0,6mm.

Descrigao

Micro Placa Trevo — Sistema

.052.151
30.052.15149 15

* imagem meramente ilustrativa

Tabela4  Micro Placa | — Placa para estabilizacdo e fixacdo de segmentos
0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de |, com
espessura de 0,6mm.

Descrigdo

Micro Placa | Pequena —

30.052.15147 Sisterna 1.5
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Micro Placa | Média —

30.052.15148 Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela5  Micro Placa Quadrada Curva — Placa para estabiliza¢éo e fixacao
de segmentos Gsseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato
gquadrado com perfil curvado, com espessura de 0,6mm.

Descrigdo

Micro Placa Quadrada Curva

30.052.15113 2 x 5 furos — Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa
Tabela6 Micro Placa Reta — Placa Reta para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura de
0,6mm.

Cadigo Descricdo Imagem*
Micro Placa Reta 2 Furos —
Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta 4 Furos —
Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta 6 Furos —
Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta 8 Furos —
Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta 16 Furos —
Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta 20 Furos —
Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta 24 Furos —
Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta BSSO 2
Furos — Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta BSSO 4
Furos — Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta BSSO 6
Furos — Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta BSSO 8
Furos — Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta BSSO 10
Furos — Sistema 1.5mm
Micro Placa Reta BSSO 12
Furos — Sistema 1.5mm

30.052.15160

30.052.15161

30.052.15162

30.052.15163

30.052.15164

30.052.15165

30.052.15166

30.052.15150

30.052.15151

30.052.15152

30.052.15153

30.052.15154

30.052.15155
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30.052.15156

Micro Placa Reta BSSO 14
Furos — Sistema 1.5mm

30.052.15157

Micro Placa Reta BSSO 16
Furos — Sistema 1.5mm

30.052.15158

Micro Placa Reta BSSO 18
Furos — Sistema 1.5mm

30.052.15159

Micro Placa Reta BSSO 20
Furos — Sistema 1.5mm

30.052.15167

Micro Placa Reta 2 Furos
com Ponte 10mm — Sistema
1.5mm

30.052.15168

Micro Placa Reta 2 Furos
com Ponte 15mm — Sistema
1.5mm

30.052.15169

Micro Placa Reta 4 Furos
com Ponte 10mm — Sistema
1.5mm

30.052.15170

Micro Placa Reta 4 Furos
com Ponte 15mm — Sistema
1.5mm

30.052.15171

Micro Placa Reta 4 Furos
com Ponte 20mm — Sistema
1.5mm

30.052.15172

Micro Placa Reta 6 Furos
com Ponte 10mm — Sistema
1.5mm

30.052.15173

Micro Placa Reta 6 Furos
com Ponte 15mm — Sistema
1.5mm

30.052.15174

Micro Placa Reta 6 Furos
com Ponte 20mm — Sistema
1.5mm

Tabela7  Micro Placa Retangular — Placa em formato retangular, para
estabilizacdo e fixacdo de segmentos O6sseos na regido cranio-
maxilo-facial, com espessura de 0,6mm.

Cadigo Descricao ‘

Micro Placa Retangular 2 x 2

30.052.15114 Furos - Sistema 1.5

Micro Placa Retangular 2 x 3

30.052.15115 Furos - Sistema 1.5

Micro Placa Retangular 2 x 4

30.052.15116 Furos - Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela 8 Micro Placa Orbital

— Placa em formato retangular, para

estabilizacéo e fixacdo de segmentos 6sseos na regido orbital do
cranio, com espessura de 0,6mm.

Cadigo

Descricao \ Imagem*

30.052.15184

Micro Placa Orbital BSSO 4
Furos - Sistema 1.5

30.052.15185

Micro Placa Orbital BSSO 6
Furos - Sistema 1.5

30.052.15186

Micro Placa Orbital BSSO 8
Furos - Sistema 1.5

30.052.15187

Micro Placa Orbital BSSO 10
Furos - Sistema 1.5

30.052.15175

Micro Placa Orbital 2 Furos
com Ponte 10mm — Sistema
1.5mm

30.052.15176

Micro Placa Orbital 2 Furos
com Ponte 15mm — Sistema
1.5mm

30.052.15177

Micro Placa Orbital 2 Furos
com Ponte 20mm — Sistema
1.5mm

30.052.15178

Micro Placa Orbital BSSO 4
Furos com Ponte 10mm -
Sistema 1.5

30.052.15179

Micro Placa Orbital BSSO 4
Furos com Ponte 15mm -
Sistema 1.5

30.052.15180

Micro Placa Orbital BSSO 4
Furos com Ponte 20mm -
Sistema 1.5

30.052.15181

Micro Placa Orbital BSSO 6
Furos com Ponte 10mm-
Sistema 1.5mm

30.052.15182

Micro Placa Orbital BSSO 6
Furos com Ponte 15mm-
Sistema 1.5mm

30.052.15183

Micro Placa Orbital BSSO 6
Furos com Ponte 20mm-
Sistema 1.5mm

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela9 Micro Placa Burr — Placa de concepgdo complexa em formato
circular, para estabilizacdo e fixagdo de segmentos 0sseos na
regido cranial para furos trepanados, com espessura de 0,6mm.

Cadigo Descricdo

Micro Placa Burr @12mm —

30.052.15120 Sistema 1.5

Micro Placa Burr @15mm —
30.052.15121 Sistema 1.5

Micro Placa Burr 318mm —
30.052.15122 Sistema 1.5

Micro Placa Burr @21mm —
30.052.15123 Sistema 1.5

Micro Placa Burr @24mm —
30.052.15124 Sistema 1.5

Micro Placa Burr com Dreno
30.052.15125 @12mm - Sistema 1.5
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Micro Placa Burr com Dreno
30.052.15126 @15mm — Sistema 1.5

Micro Placa Burr com Dreno
30.052.15127 @18mm — Sistema 1.5

Micro Placa Burr com Dreno
30.052.15128 @21mm —Sistema 1.5

Micro Placa Burr com Dreno
30.052.15129 @24mm — Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela10  Micro Placa X — Placa para estabilizacéo e fixacdo de segmentos
06sseos ha regido cranio-maxilo-facial, em formato de X, com
espessura de 0,6mm.

Descrigao

Micro Placa X 5 Furos —

30.052.15141 Sisterna 1.5

Micro Placa X 6 Furos com

30.052.15137 Ponte 5mm — Sistema 1.5

Micro Placa X 6 Furos com

30.052.15138 Ponte 10mm — Sistema 1.5

Micro Placa X 6 Furos com

30.052.15139 Ponte 15mm — Sistema 1.5

Micro Placa X 6 Furos com

30.052.15140 Ponte 20mm — Sistema 1.5
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Micro Placa X 9 Furos —

30.052.15142 Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabelall  Micro Placa Y — Placa para estabilizacéo e fixacdo de segmentos
0sseos nha regido cranio-maxilo-facial, em formato de Y, com
espessura de 0,6mm.

Descrigao

Micro Placa Y 5 Furos —

30.052.15130 Sistena 1.5

Micro Placa Y 5 Furos com

30.052.15131 Ponte 10mm-— Sistema 1.5

Micro Placa Y 5 Furos com

30.052.15132 Ponte 15mm- Sistema 1.5

Micro Placa Y 5 Furos com

30.052.15250 Ponte 20mm — Sistema 1.5

Micro Placa Y 6 Furos —

30.052.15133 Sistemna 1.5

Micro Placa Y 6 Furos com

30.052.15134 Ponte 10mm — Sistema 1.5

Micro Placa Y 6 Furos com

30.052.15135 Ponte 15mm — Sistema 1.5

Micro Placa Y 6 Furos com
Ponte 20mm — Sistema 1.5

30.052.15136

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela12  Micro Placa Z — Placa para estabilizacdo e fixacdo de segmentos
0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de Z, com
espessura de 0,6mm.

Descrigdo

Micro Placa Z Direita

30.052.15143 Pequena — Sistema 1.5

Micro Placa Z Direita Média

30.052.15144 Sisterna 1.5

Micro Placa Z Esquerda

30.052.15145 Pequena — Sistema 1.5

Micro Placa Z Esquerda

30.052.15146 Média — Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela13 Tela Maleavel — Placa no formato de tela, para estabilizacdo e
fixagdo de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, com
espessura de 0,6mm.

Descrigao

Tela Maleavel 30x30 mm —

30.052.15188 Sistena 1.5

Tela Maleavel 60x60 mm —

30.052.15189 Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela14  Tela Quadrada — Placa no formato de tela , para estabilizacdo e
fixacdo de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, com
espessura de 0,6mm.

Descrigao

Tela Quadrada 12 x 12 mm —

30.052.15190 Sistena 1.5

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela1l5  Micro Placa L “Fine” — Placa para para estabilizacdo e fixagdo de
segmentos 0sseo0s nha regiao cranio-maxilo-facial, em formato de L,
com espessura de 0,4mm.

Cddigo ‘ Descricao

Micro Placa L 4 Furos Direita

30.052.15001 Fine — Sistema 1.5

Micro Placa L 4 Furos

30.052.15002 Esquerda Fine — Sistema 1.5

Micro Placa L 4 Furos Direita
30.052.15003 com Ponte 10mm Fine —
Sistema 1.5

Micro Placa L 4 Furos Direita
30.052.15005 com Ponte 15mm Fine —
Sistema 1.5

Micro Placa L 4 Furos
30.052.15004 Esquerda com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

Micro Placa L 4 Furos
30.052.15006 Esquerda com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

Micro Placa L 1002 4 Furos

30.052.15007 Direita Fine — Sistema 1.5

Micro Placa L 1002 4 Furos

30.052.15008 Esquerda Fine— Sistema 1.5

Micro Placa L 1002 4 Furos
30.052.15009 Direita com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5
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30.052.15011

Micro Placa L 1002 4 Furos
Direita com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15013

Micro Placa L 1002 4 Furos
Direita com Ponte 20 mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15010

Micro Placa L 1002 4 Furos
Esquerda com Ponte 10 mm
Fine —Sistema 1.5

30.052.15012

Micro Placa L 1002 4 Furos
Esquerda com Ponte 15 mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15014

Micro Placa L 1002 4 Furos
Esquerda com Ponte 20 mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15015

Micro Placa L 1002 5 Furos
Direita Fine — Sistema 1.5

30.052.15016

Micro Placa L 1002 5 Furos
Esquerda Fine — Sistema 1.5

30.052.15017

Micro Placa L 1002 5 Furos
Direita com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15019

Micro Placa L 1002 5 Furos
Direita com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15018

Micro Placa L 1002 5 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15020

Micro Placa L 1002 5 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15021

Micro Placa L 1002 6 Furos
Direita Fine — Sistema 1.5
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30.052.15022

Micro Placa L 1002 6 Furos
Esquerda Fine — Sistema 1.5

30.052.15023

Micro Placa L 1002 6 Furos
Direita com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15025

Micro Placa L 1002 6 Furos
Direita com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15024

Micro Placa L 1002 6 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15026

Micro Placa L 1002 6 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Fine —Sistema 1.5

30.052.15027

Micro Placa L 1002 7 Furos
Direita Fine — Sistema 1.5

30.052.15028

Micro Placa L 1002 7 Furos
Esquerda Fine — Sistema 1.5

30.052.15029

Micro Placa L 1002 7 Furos
Direita com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15031

Micro Placa L 1002 7 Furos
Direita com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15030

Micro Placa L 1002 7 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5
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Micro Placa L 1002 7 Furos
30.052.15032 Esquerda com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

Micro Placa L 8 Furos Direita

30.052.15033 Fine — Sistema 1.5

Micro Placa L 8 Furos

30.052.15034 Esquerda Fine — Sistema 1.5

Micro Placa L 8 Furos Direita
30.052.15035 com Ponte 10mm Fine —
Sistema 1.5

Micro Placa L 8 Furos Direita

30.052.15037 com Ponte 15mm Fine —
Sistema 1.5

Micro Placa L 8 Furos

30.052.15036 Esquerda com Ponte 10mm

Fine —Sistema 1.5

Micro Placa L 8 Furos
30.052.15038 Esquerda com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela16  Micro Placa L “Hard” — Placa para para estabilizacao e fixacao de
segmentos 0sseo0s na regiao cranio-maxilo-facial, em formato de L,
com espessura de 0,6mm.

Descrigao

Micro Placa L 4 Furos Direita

30.052.15057 Hard- Sistema 1.5
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30.052.15058

Micro Placa L 4 Furos
Esquerda Hard — Sistema 1.5

30.052.15059

Micro Placa L 4 Furos Direita
com Ponte 10mm Hard —
Sistema 1.5

30.052.15061

Micro Placa L 4 Furos Direita
com Ponte 15mm Hard —
Sistema 1.5

30.052.15060

Micro Placa L 4 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15062

Micro Placa L 4 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15063

Micro Placa L 1002 4 Furos
Direita Hard — Sistema 1.5

30.052.15064

Micro Placa L 1002 4 Furos
Esquerda Hard — Sistema 1.5

30.052.15065

Micro Placa L 1002 4 Furos
Direita com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15067

Micro Placa L 1002 4 Furos
Direita com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15069

Micro Placa L 1002 4 Furos
Direita com Ponte 20 mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15066

Micro Placa L 1002 4 Furos
Esquerda com Ponte 10 mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15068

Micro Placa L 1002 4 Furos
Esquerda com Ponte 15 mm
Hard — Sistema 1.5
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30.052.15070

Micro Placa L 1002 4 Furos
Esquerda com Ponte 20 mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15071

Micro Placa L 1002 5 Furos
Direita Hard — Sistema 1.5

30.052.15072

Micro Placa L 1002 5 Furos
Esquerda Hard — Sistema 1.5

30.052.15073

Micro Placa L 1002 5 Furos
Direita com Ponte 10mm
Hard - Sistema 1.5

30.052.15075

Micro Placa L 1002 5 Furos
Direita com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

7

30.052.15074

Micro Placa L 1002 5 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15076

Micro Placa L 1002 5 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15077

Micro Placa L 1002 6 Furos
Direita Hard — Sistema 1.5

30.052.15078

Micro Placa L 1002 6 Furos
Esquerda Hard — Sistema 1.5
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30.052.15079

Micro Placa L 1002 6 Furos
Direita com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15081

Micro Placa L 1002 6 Furos
Direita com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

=4

30.052.15080

Micro Placa L 1002 6 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15082

Micro Placa L 1002 6 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15083

Micro Placa L 1002 7 Furos
Direita Hard— Sistema 1.5

30.052.15084

Micro Placa L 1002 7 Furos
Esquerda Hard — Sistema 1.5

30.052.15085

Micro Placa L 1002 7 Furos
Direita com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15087

Micro Placa L 1002 7 Furos
Direita com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15086

Micro Placa L 1002 7 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15088

Micro Placa L 1002 7 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15089

Micro Placa L 8 Furos Direita
Hard — Sistema 1.5
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30.052.15090

Micro Placa L 8 Furos
Esquerda Hard — Sistema 1.5

30.052.15091

Micro Placa L 8 Furos Direita
com Ponte 10mm Hard —
Sistema 1.5

30.052.15093

Micro Placa L 8 Furos Direita
com Ponte 15mm Hard —
Sistema 1.5

30.052.15092

Micro Placa L 8 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15094

Micro Placa L 8 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela17  Micro Placa T “Fine” — Placa para para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de T,
com espessura de 0,4mm.

Cédigo

30.052.15039

Descricao
Micro Placa T 5 Furos com
Ponte 10mm Fine - Sistema
1.5

30.052.15040

Micro Placa T 5 Furos com
Ponte 15mm Fine - Sistema
1.5

30.052.15047

Micro Placa T 1002 5 Furos
Direita com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15049

Micro Placa T 1002 5 Furos
Direita com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15048

Micro Placa T 1002 5 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Fine —Sistema 1.5

30.052.15050

Micro Placa T 1002 5 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5
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30.052.15041

Micro Placa T 6 Furos Fine —
Sistema 1.5

30.052.15042

Micro Placa T 6 Furos com
Ponte 10mm Fine — Sistema
1.5

30.052.15043

Micro Placa T 6 Furos com
Ponte 15mm Fine — Sistema
1.5

30.052.15051

Micro Placa T 1002 6 Furos
Direita Fine — Sistema 1.5

30.052.15052

Micro Placa T 1002 6 Furos
Esquerda Fine — Sistema 1.5

30.052.15053

Micro Placa T 1002 6 Furos
Direita com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15055

Micro Placa T 1002 6 Furos
Direita com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15054

Micro Placa T 1002 6 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15056

Micro Placa T 1002 6 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Fine — Sistema 1.5

30.052.15044

Micro Placa T 7 Furos Fine —
Sistema 1.5
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Micro Placa T 7 Furos Fine

30.052.15045 com Ponte 10mm — Sistema
1.5
Micro Placa T 7 Furos Fine
30.052.15046 com Ponte 15mm- Sistema
1.5

* imagem meramente ilustrativa

Tabela18  Micro Placa T “Hard” — Placa para para estabilizacado e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de T,
com espessura de 0,6mm.

Cddigo ‘ Descricao
Micro Placa T 5 Furos com
30.052.15095 Ponte 10mm Hard - Sistema
1.5
Micro Placa T 5 Furos com
30.052.15096 Ponte 15mm Hard - Sistema
1.5

Micro Placa T 1002 5 Furos
30.052.15103 Direita com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

Micro Placa T 1002 5 Furos
30.052.15105 Direita com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

Micro Placa T 1002 5 Furos
30.052.15104 Esquerda com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

Micro Placa T 1002 5 Furos
30.052.15106 Esquerda com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

Micro Placa T 6 Furos Hard —

30.052.15097 Sistema 1.5

Micro Placa T 6 Furos com

30.052.15098 Ponte 10mm Hard — Sistema
1.5
Micro Placa T 6 Furos com
30.052.15099 Ponte 15mm Hard — Sistema
1.5
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30.052.15107

Micro Placa T 1002 6 Furos
Direita Hard — Sistema 1.5

30.052.15108

Micro Placa T 1002 6 Furos
Esquerda Hard — Sistema 1.5

30.052.15109

Micro Placa T 1002 6 Furos
Direita com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15111

Micro Placa T 1002 6 Furos
Direita com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15110

Micro Placa T 1002 6 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15112

Micro Placa T 1002 6 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
Hard — Sistema 1.5

30.052.15100

Micro Placa T 7 Furos Hard —
Sistema 1.5

30.052.15101

Micro Placa T 7 Furos Hard
com Ponte 10mm — Sistema
1.5

30.052.15102

Micro Placa T 7 Furos Hard
com Ponte 15mm-— Sistema
1.5

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela19  Tela Rigida — Placa no formato de tela, para estabilizacdo e fixacao
de segmentos Gsseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura
de 0,4mm.

Descrigdo

Tela Rigida 53 x 70 mm —

30.052.15266 Sisterna 1.5

* imagem meramente ilustrativa

iii. Sistema 2.0 —Placas para associa¢do com parafusos de didmetro
nominal @ 2,0mm

Tabelal Mini Placa para Fratura Condilar — Placa para estabilizacdo e
fixagdo de segmentos 0sseos na regido cranial condilar, com
espessura de 0,6mm.

Cadigo Descrigcdo
30.052.20057 Mini PIaca? Condilar Alta LN —
Sistema 2.0
Mini Placa Angulada para
30.052.20058 Fratura Condilar LN —
Sistema 2.0
Mini Placa para Fratura
30.052.20059 Condilar LN — Sistema 2.0
* imagem meramente ilustrativa

Tabela2  Mini Placa | “Fine” — Placa para estabilizacdo e fixagdo de
segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de |,
com espessura de 0,6mm.

Descrigao

Mini Placa | Pequena Fine —

30.052.20055 Sistema 2.0
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Mini Placa | Média Fine —

30.052.20056 Sistemna 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela3  Mini Placa | “Hard” — Placa para estabilizagdo e fixagdo de
segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de |,
com espessura de 1,2mm.

Descrigao

Mini Placa | Pequena Hard -

30.052.20159 Sistemna 2.0

Mini Placa | Média Hard —

30.052.20160 Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela4  Mini Placa Quadrada “Fine”— Placa para estabilizacéo e fixagdo de
segmentos 6sseos ha regido cranio-maxilo-facial, em formato
quadrado, com espessura de 0,6mm.

\ Cadigo Descricdo Imagem*

Mini Placa Quadrada 2x2

30.052.20068 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Quadrada 2x3

30.052.20065 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Quadrada 2x4

30.052.20070 Furos Fine — Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela5  Mini Placa Quadrada “Hard”- Placa para estabilizacdo e fixacao
de segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato
gquadrado, com espessura de 1,2mm.

\ Cadigo Descricdo Imagem*

Mini Placa Quadrada 2x2

30.052.20114 Furos Hard — Sistema 2.0

Mini Placa Quadrada 2x3

30.052.20115 Furos Hard — Sistema 2.0
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Mini Placa Quadrada 2x4

30.052.20116 Furos Hard — Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela6  Mini Placa Quadrada Curva — Placa para estabilizacdo e fixacao
de segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato
quadrado com perfil curvo, com espessura de 0,6mm.

Cédigo Descricao

Mini Placa Quadrada Curva
30.052.20095 para Suporte 2x4 Furos —
Sistema 2.0

Mini Placa Quadrada Curva
30.052.20096 para Suporte 2x8 Furos —
Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela7  Mini Placa Reta “Fine” — Placa Reta para estabilizacéo e fixacao
de segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura
de 0,6mm.

Cédigo Descricdo Imagem*
Mini Placa Reta BSSO 2

30.052.20001 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Reta BSSO 4

30.052.20002 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Reta BSSO 6

30.052.20003 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Reta BSSO 8

30.052.20004 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Reta BSSO 10

30.052.20005 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Reta BSSO 12

30.052.20006 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Reta BSSO 14

30.052.20007 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Reta BSSO 16

30.052.20008 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Reta BSSO 18

30.052.20009 Furos Fine — Sistema 2.0
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30.052.20010

Mini Placa Reta BSSO 20
Furos Fine — Sistema 2.0

30.052.20011

Mini Placa Reta 4 Furos Fine

—Sistema 2.0
30.052.20012 Mini Placa Reta 6 Furos Fine

—Sistema 2.0
30.052.20013 Mini Placa Reta 8 Furos Fine

—Sistema 2.0

30.052.20014

Mini Placa Reta 16 Furos
Fine — Sistema 2.0

30.052.20015

Mini Placa Reta 20 Furos
Fine — Sistema 2.0

30.052.20016

Mini Placa Reta 22 Furos
Fine — Sistema 2.0

30.052.20017

Mini Placa Reta 24 Furos
Fine — Sistema 2.0

30.052.20018

Mini Placa Reta 2 Furos com
Ponte 10mm Fine — Sistema
2.0

30.052.20019

Mini Placa Reta 2 Furos com
Ponte 15mm Fine — Sistema
2.0

30.052.20085

Mini Placa Reta para
Fragmentagdo 15 Furos —
Sistema 2.0

30.052.20086

Mini Placa Reta BSSO 4
Furos com Ponte 5mm Fine
—Sistema 2.0

30.052.20020

Mini Placa Reta 4 Furos com
Ponte 10 mm Fine — Sistema
2.0

30.052.20021

Mini Placa Reta 4 Furos com
Ponte 15 mm Fine — Sistema
2.0

30.052.20022

Mini Placa Reta 5 Furos com
Ponte 10mm Fine — Sistema
2.0

30.052.20023

Mini Placa Reta 5 Furos com
Ponte 15mm Fine — Sistema
2.0
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30.052.20024

Mini Placa Reta 6 Furos com
Ponte 10mm Fine— Sistema
2.0

30.052.20025

Mini Placa Reta 6 Furos com
Ponte 15mm Fine — Sistema
2.0

30.052.20092

Mini Placa Reta BSSO 6
Furos com Ponte 5mm Fine
—Sistema 2.0

30.052.20093

Mini Placa Reta BSSO 6
Furos com Ponte 10mm Fine
—Sistema 2.0

30.052.20094

Mini Placa Reta BSSO 6
Furos com Ponte 15mm Fine
—Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela8  Mini Placa Reta “Hard” — Placa Reta para estabilizacao e fixacao
de segmentos 6sseos na regiao cranio-maxilo-facial, com espessura
de 1,2mm.

Cédigo
30.052.20097

Descrigao
Mini Placa Reta BSSO 2
Furos Hard — Sistema 2.0

30.052.20098

Mini Placa Reta BSSO 4
Furos Hard — Sistema 2.0

30.052.20099

Mini Placa Reta BSSO 6
Furos Hard— Sistema 2.0

30.052.20100

Mini Placa Reta BSSO 8
Furos Hard — Sistema 2.0

30.052.20101

Mini Placa Reta BSSO 10
Furos Hard — Sistema 2.0

30.052.20102

Mini Placa Reta BSSO 12
Furos Hard — Sistema 2.0

30.052.20103

Mini Placa Reta BSSO 14
Furos Hard — Sistema 2.0

30.052.20104

Mini Placa Reta BSSO 16
Furos Hard — Sistema 2.0

30.052.20105

Mini Placa Reta BSSO 18
Furos Hard — Sistema 2.0

30.052.20106

Mini Placa Reta BSSO 20
Furos Hard — Sistema 2.0

Imagem*

30.052.20107

Mini Placa Reta 4 Furos Hard

—Sistema 2.0
30.052.20108 Mini Placa 'Reta 6 Furos Hard

—Sistema 2.0
30.052.20109 Mini Placa ‘Reta 8 Furos Hard

—Sistema 2.0

30.052.20110

Mini Placa Reta 16 Furos
Hard — Sistema 2.0
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30.052.20111

Mini Placa Reta 20 Furos
Hard — Sistema 2.0

30.052.20112

Mini Placa Reta 22 Furos
Hard — Sistema 2.0

30.052.20113

Mini Placa Reta 24 Furos
Hard — Sistema 2.0

30.052.20117

Mini Placa Reta 2 Furos com
Ponte 10mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20118

Mini Placa Reta 2 Furos com
Ponte 15mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20119

Mini Placa Reta 4 Furos com
Ponte 10mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20120

Mini Placa Reta 4 Furos com
Ponte 15mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20121

Mini Placa Reta 5 Furos com
Ponte 10mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20122

Mini Placa Reta 5 Furos com
Ponte 15mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20123

Mini Placa Reta 6 Furos com
Ponte 10mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20124

Mini Placa Reta 6 Furos com
Ponte 15mm Hard — Sistema
2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela9  Mini Placa Orbital “Fine” — Placa para estabilizacdo e fixa¢do de
segmentos 6sseos na regido orbital do cranio, com espessura de
0,6mm.

Cédigo Descrigao Imagem*

Mini Placa Orbital BSSO 6
Furos Fine — Sistema 2.0

30.052.20026

Mini Placa Orbital BSSO 8

30.052.20027 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 10
Furos Fine — Sistema 2.0

30.052.20028

Mini Placa Orbital BSSO 5

30.052.20083 Furos Fine — Sistema 2.0
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Mini Placa Orbital BSSO 7

30.052.20090 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 9

30.052.20091 Furos Fine — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 4
30.052.20029 Furos com Ponte 10mm Fine
—Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 4
30.052.20030 Furos com Ponte 15mm Fine
—Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 6
30.052.20031 Furos com Ponte 10mm Fine
—Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 6
30.052.20032 Furos com Ponte 15mm Fine
—Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela10  Mini Placa Orbital “Hard” — Placa para estabilizacéo e fixagéo de
segmentos 0sseos na regiao orbital do cranio, com espessura de
1,2mm.

Cédigo Descricao Imagem*

Mini Placa Orbital BSSO 6

30.052.20125 Furos Hard — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 8

30.052.20126 Furos Hard — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 10

30.052.20127 Furos Hard — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 4
30.052.20128 Furos com Ponte 10mm
Hard — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 4
30.052.20129 Furos com Ponte 15mm
Hard — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 6
30.052.20130 Furos com Ponte 10mm
Hard — Sistema 2.0

Mini Placa Orbital BSSO 6
30.052.20131 Furos com Ponte 15mm
Hard — Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela 11

Cddigo

30.052.20064

Descrigdo
Mini Placa X 6 Furos com
Ponte 5mm Fine — Sistema
2.0

30.052.20065

Mini Placa X 6 Furos com
Ponte 10mm Fine — Sistema
2.0

* imagem meramente ilustrativa

Mini Placa X “Fine” — Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de X,
com espessura de 0,6mm.

Tabela 12

Cdédigo

30.052.20157

Descrigao
Mini Placa X 6 Furos com
Ponte 5mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20158

Mini Placa X 6 Furos com
Ponte 10mm Hard — Sistema
2.0

Mini Placa X “Hard” — Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de X,
com espessura de 1,2mm.

* imagem meramente ilustrativa

Tabela 13

Cédigo

30.052.20066

Descrigao

Micro Placa Y 5 Furos Fine —
Sistema 2.0

30.052.20067

Micro Placa Y 5 Furos com
Ponte 10mm Fine — Sistema
2.0

* imagem meramente ilustrativa

Mini Placa Y “Fine” — Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de Y,
com espessura de 0,6mm.
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Tabela14  Mini Placa Y “Hard” — Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de Y,
com espessura de 1,2mm.

Cédigo Descricdo

Micro Placa Y 5 Furos Hard —

30.052.20155 Sistemna 2.0

Micro Placa Y 5 Furos com
30.052.20156 Ponte 10mm Hard — Sistema
2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela15  Mini Placa Z — Placa para estabilizacéo e fixacdo de segmentos
O6sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de Z, com
espessura de 0,6mm.

Cédigo Descricao Imagem*

Mini Placa Z Direita Pequena

30.052.20060 _Sisterna 2.0

Mini Placa Z Direita Média —

30.052.20061 Sistemna 2.0

Mini Placa Z Esquerda

30.052.20062 Pequena — Sistema 2.0

Mini Placa Z Esquerda Média

30.052.20063 _ Sistena 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela16  Mini Placa Z Dupla Face— Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de Z,
com espessura de 1,2mm.

Cdédigo Descricdo Imagem*

Mini Placa Z Dupla Face

30.052.20247 Pequena — Sistema 2.0

Mini Placa Z Dupla Face
Média — Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

30.052.20248
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Tabela 17 Tela Maleavel “Fine” — Placa no formato de tela, para estabiliza¢ao
e fixacdo de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, com
espessura de 0,6mm.

Descrigdo

Tela Maleavel 30x30 mm

30.052.20053 Fine — Sistema 2.0

Tela Maleavel 100x100 mm

30.052.20054 Fine — Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela 18 Tela Maleavel “Hard” — Placa no formato de tela, para estabiliza¢do
e fixacdo de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, com
espessura de 1,2mm.

Descrigdo

Tela Maleavel 30x30 mm

30.052.20132 Hard — Sistema 2.0

Tela Maleavel 100x100 mm

30.052.20133 Hard — Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela19  Mini Placa Angulada 115° para Fratura — Placa em formato
angulado, para estabilizacdo e fixacdo de segmentos 0sseos na
regido cranio-maxilo-facial, com espessura de 0,6mm.

Cddigo Descrigao
Mini Placa Angulada 1152
30.052.20087 2x2 Furos para Fratura —
Sistema 2.0
Mini Placa Angulada 1152
30.052.20088 3x3Furos para Fratura —
Sistema 2.0
* imagem meramente ilustrativa

Tabela20 Mini Placa L — Placa para para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseo0s na regido cranio-maxilo-facial, em formato de L,
com espessura de 0,6mm

Descrigao

Mini Placa L 4 Furos Direita —

30.052.20033 Sistemna 2.0
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30.052.20034

Mini Placa L 4 Furos
Esquerda — Sistema 2.0

30.052.20035

Mini Placa L 4 Furos Direita
com Ponte 10mm — Sistema
2.0

30.052.20037

Mini Placa L 4 Furos Direita
com Ponte 15mm — Sistema
2.0

30.052.20036

Mini Placa L 4 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
—Sistema 2.0

30.052.20038

Mini Placa L 4 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
—Sistema 2.0

30.052.20039

Mini Placa L 5 Furos Direita
com Ponte de 10mm —
Sistema 2.0

30.052.20040

Mini Placa L 5 Furos
Esquerda com Ponte de
10mm — Sistema 2.0

30.052.20047

Mini Placa L 1009 5 Furos
Direita com Ponte 10mm —
Sistema 2.0

30.052.20048

Mini Placa L 1002 5 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
—Sistema 2.0
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30.052.20041

Mini Placa L 6 Furos Direita
com Ponte 10mm — Sistema
2.0

30.052.20043

Mini Placa L 6 Furos Direita
com Ponte 15mm — Sistema
2.0

30.052.20042

Mini Placa L 6 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
—Sistema 2.0

30.052.20044

Mini Placa L 6 Furos
Esquerda com Ponte 15mm
—Sistema 2.0

30.052.20049

Mini Placa L 1002 7 Furos
Direita com Ponte 10mm —
Sistema 2.0

30.052.20050

Mini Placa L 1002 7 Furos
Esquerda com Ponte 10mm
—Sistema 2.0

30.052.20045

Mini Placa L 9 Furos Direita —
Sistema 2.0

30.052.20046

Mini Placa L 9 Furos
Esquerda — Sistema 2.0

30.052.20051

Mini Placa L 1002 9 Furos
Direita com Ponte de 10mm
—Sistema 2.0
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Mini Placa L 1002 9 Furos
30.052.20052 Esquerda com Ponte de
10mm —Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela21  Mini Placa L “Dupla Face”- Placa para para estabilizacdo e
fixacdo de segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em
formato de L, com espessura de 1,2mm e escareamento em ambos
os lados da placa.

Cddigo Descricao

Mini Placa L 4 Furos Dupla

30.052.20134 Face — Sistema 2.0

Mini Placa L 4 Furos Dupla

30.052.20135 Face com Ponte 10mm —
Sistema 2.0

Mini Placa L 4 Furos Dupla

30.052.20136 Face com Ponte 15mm —
Sistema 2.0

Mini Placa L 5 Furos Dupla
30.052.20137 Face com Ponte 10mm —
Sistema 2.0

Mini Placa L 1002 5 Furos
30.052.20138 Dupla Face com Ponte
10mm — Sistema 2.0

Mini Placa L 6 Furos Dupla

30.052.20139 Face com Ponte 10mm —
Sistema 2.0

Mini Placa L 6 Furos Dupla

30.052.20140 Face com Ponte 15mm —
Sistema 2.0
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Mini Placa L 1002 7 Furos
30.052.20141 Dupla Face com Ponte
10mm —Sistema 2.0

Mini Placa L 9 Furos Dupla

30.052.20142 Face — Sistema 2.0

Mini Placa L 1002 9 Furos
30.052.20143 Dupla Face com Ponte
10mm - Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela22  Mini Placa T “Fine”— Placa para para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de T,
com espessura de 0,6mm

Cddigo Descricdo

Mini Placa T 5x2 Furos Fine -

30.052.20071 Sistemna 2.0

Mini Placa T 5x2 Furos com
30.052.20072 Ponte 10mm Fine - Sistema
2.0

Mini Placa T 5x2 Furos com
30.052.20073 Ponte 15mm Fine - Sistema
2.0

Mini Placa T 5 Furos com
30.052.20074 Ponte 10mm Fine — Sistema
2.0

Mini Placa T 5 Furos com
30.052.20075 Ponte 15mm Fine — Sistema
2.0

Mini Placa T 1002 5 Furos
30.052.20079 Direita com Ponte 10mm
Fine — Sistema 2.0

Mini Placa T 1002 5 Furos
30.052.20081 Direita com Ponte 15mm
Fine — Sistema 2.0
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Mini Placa T 1002 5 Furos
30.052.20080 Esquerda com Ponte 10mm
Fine — Sistema 2.0
Mini Placa T 100° 5 Furos
30.052.20082 Esquerda com Ponte 15mm

Fine — Sistema 2.0

Mini Placa T 6 Furos Fine —

30.052.20076 Sistemna 2.0

Mini Placa T 6 Furos com

30.052.20077 Ponte 10mm Fine — Sistema
2.0
Mini Placa T 6 Furos com
30.052.20078 Ponte 15mm Fine — Sistema
2.0

Mini Placa T 1002 6 Furos

30.052.20083 Direita Fine — Sistema 2.0

Mini Placa T 1002 6 Furos

30.052.20084 Esquerda Fine — Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela23  Mini Placa T “Hard”— Placa para para estabilizagdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de T,
com espessura de 1,2mm

Descrigao

Mini Placa T 5x2 Furos Hard

30.052.20152 _ Sistemna 2.0

Mini Placa T 5x2 Furos com
30.052.20153 Ponte 10mm Hard - Sistema
2.0
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30.052.20154

Mini Placa T 5x2 Furos com
Ponte 15mm Hard - Sistema
2.0

30.052.20147

Mini Placa T 5 Furos com
Ponte 10mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20148

Mini Placa T 5 Furos com
Ponte 15mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20144

Mini Placa T 6 Furos Hard —
Sistema 2.0

30.052.20145

Mini Placa T 6 Furos com
Ponte 10mm Hard — Sistema
2.0

30.052.20146

Mini Placa T 6 Furos com
Ponte 15mm Hard — Sistema
2.0

* imagem meramente ilustrativa

Tabela 24

Cédigo

30.052.20150

Descrigao
Mini Placa T 1002 5 Furos
Dupla Face com Ponte
10mm - Sistema 2.0

30.052.20151

Mini Placa T 1002 5 Furos
Dupla Face com Ponte
15mm — Sistema 2.0

30.052.20149

Mini Placa T 1002 6 Furos
Dupla Face— Sistema 2.0

* imagem meramente ilustrativa

Mini Placa T “Dupla Face”— Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de T,
com escareado em ambos os lados com espessura de 1,2mm.
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iv. Sistema 2.4 — Placas para associacdo com parafusos de didmetro nominal @
2,4mm

Tabelal Placa Angulada para Fratura Fine — Placa angulada para fraturas
na regido cranio-maxilo-facial, com espessura de 1,5mm

Cadigo Descricdo Imagem*

Placa Angulada 1572 para

30.052.24021 Fratura 4 Furos Fine —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1572 para

30.052.24022 Fratura 6 Furos Fine —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1572 para

30.052.24023 Fratura 8 Furos Fine —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1152 para

30.052.24024 Fratura 6 Furos Fine —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1152 para

30.052.24025 Fratura 8 Furos Fine —
Sistema 2.4

Placa Angulada 11592 para

30.052.24026 Fratura 10 Furos Fine —

Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabela2 Placa Angulada para Fratura Medium — Placa angulada para
fraturas na regido cranio-maxilo-facial, com espessura de 2,0mm

Cédigo Descricao Imagem*

Placa Angulada 1572 para

30.052.24076 Fratura 4 Furos Medium —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1579 para

30.052.24077 Fratura 6 Furos Medium —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1572 para

30.052.24078 Fratura 8 Furos Medium —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1152 para

30.052.24079 Fratura 6 Furos Medium —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1152 para

30.052.24080 Fratura 8 Furos Medium —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1152 para

30.052.24081 Fratura 10 Furos Medium —

Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela3d  Placa Angulada para Fratura Hard — Placa angulada para fraturas
na regido cranio-maxilo-facial, com espessura de 2,5mm

Cédigo Descricao Imagem*
Placa Angulada 1572 para
30.052.24131 Fratura 4 Furos Hard —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1572 para
30.052.24132 Fratura 6 Furos Hard —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1572 para
30.052.24133 Fratura 8 Furos Hard —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1152 para
30.052.24134 Fratura 6 Furos Hard —
Sistema 2.4

Placa Angulada 1152 para
30.052.24135 Fratura 8 Furos Hard —
Sistema 2.4

Placa Angulada 11592 para
30.052.24136 Fratura 10 Furos Hard —
Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabela4  Placa Hemi-Mandibular Fine — Placa para estabilizacao e fixacao
de segmentos 0Osseos na regido mandibular (unilateral), com
espessura de 1,5mm

Cadigo Descrig¢do

Placa Hemi-Mandibular
30.052.24018 Dupla-Face Pequena Fine —
Sistema 2.4

Placa Hemi-Mandibular
30.052.24019 Dupla-Face Média Fine —
Sistema 2.4

Placa Hemi-Mandibular
30.052.24020 Dupla-Face Grande Fine —
Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabela5 Placa Hemi-Mandibular Medium — Placa para estabilizacdo e
fixacao de segmentos 6sseos na regidao mandibular (unilateral), com
espessura de 2,0mm

Cadigo Descricdo Imagem*
Placa Hemi-Mandibular
30.052.24073 Pequena Medium — Sistema
2.4
Placa Hemi-Mandibular
30.052.24074 Média Medium — Sistema
2.4
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Placa Hemi-Mandibular
30.052.24075 Grande Medium — Sistema
2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabela6  Placa Hemi-Mandibular Hard — Placa para estabilizacdo e fixacao
de segmentos 6sseos nha regido mandibular (unilateral), com
espessura de 2,5mm

Cadigo Descricdo

Placa Mandibular Pequena

30.052.24003 Hard — Sistema 2.4

Placa Mandibular Média

30.052.24004 Hard — Sistema 2.4

Placa Mandibular Grande

30.052.24005 Hard — Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa
Tabela7  Placa Mandibular com Angulo Fine — Placa para estabilizacdo e
fixacdo de segmentos O6sseos na regido mandibular (total), com
espessura de 1,5mm.

Cadigo Descricdo Imagem*
Placa Mandibular com
30.052.24018 Angulo Pequena Fine —
Sistema 2.4
Placa Mandibular com
30.052.24019 Angulo Média Fine — Sistema
2.4
Placa Mandibular com
30.052.24020 Angulo Grande Fine —
Sistema 2.4
* imagem meramente ilustrativa

Tabelag8  PlacaMandibular com Angulo Medium — Placa para estabilizacdo
e fixagcdo de segmentos 0sseos na regido mandibular (total), com
espessura de 2,0mm.

Descrigdo
Placa Mandibular com
30.052.24058 Angulo Pequena Medium —
Sistema 2.4
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Placa Mandibular com
30.052.24059 Angulo Média Medium —
Sistema 2.4
Placa Mandibular com
30.052.24060 Angulo Grande Medium —
Sistema 2.4
* imagem meramente ilustrativa

Tabela9  Placa Mandibular com Angulo Hard — Placa para estabilizacéo e
fixacdo de segmentos 0sseos na regido mandibular (total), com
espessura de 2,5mm.

\ Cédigo Descricao Imagem*
Placa Mandibular com
30.052.24113 Angulo Pequena Hard —

Sistema 2.4 /

Placa Mandibular com

30.052.24114 Angulo Média Hard —
Sistema 2.4

Placa Mandibular com

30.052.24115 Angulo Grande Hard —
Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabela10  Placa Reta Alongada Fine — Placa para estabilizacéo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura de
1,5mm.

\ Cadigo Descricdo Imagem*
Placa Reta Alongada 2 Furos
Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 4 Furos
Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 6 Furos
Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 8 Furos
Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 10
Furos Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 12
Furos Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 14
Furos Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 16
Furos Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 18
Furos Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 20
Furos Fine - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 22
Furos Fine - Sistema 2.4

30.052.24006

30.052.24007

30.052.24008

30.052.24009

30.052.24010

30.052.24011

30.052.24012

30.052.24013

30.052.24014

30.052.24015

30.052.24016
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Placa Reta Alongada 24

30.052.24017 Furos Fine - Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabelall Placa Reta Alongada Medium — Placa para estabilizacéo e fixagéo
de segmentos Gsseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura
de 2,0mm.

Cadigo Descricdo

30.052.24061

Placa Reta Alongada 2 Furos
Medium - Sistema 2.4

30.052.24062

Placa Reta Alongada 4 Furos
Medium - Sistema 2.4

30.052.24063

Placa Reta Alongada 6 Furos
Medium - Sistema 2.4

30.052.24064

Placa Reta Alongada 8 Furos
Medium - Sistema 2.4

30.052.24065

Placa Reta Alongada 10
Furos Medium - Sistema 2.4

30.052.24066

Placa Reta Alongada 12
Furos Medium - Sistema 2.4

30.052.24067

Placa Reta Alongada 14
Furos Medium - Sistema 2.4

30.052.24068

Placa Reta Alongada 16
Furos Medium - Sistema 2.4

30.052.24069

Placa Reta Alongada 18
Furos Medium - Sistema 2.4

30.052.24070

Placa Reta Alongada 20
Furos Medium - Sistema 2.4

30.052.24071

Placa Reta Alongada 22
Furos Medium - Sistema 2.4

30.052.24072

Placa Reta Alongada 24
Furos Medium - Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabela12  Placa Reta Alongada Hard — Placa para estabilizagéo e fixagédo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura de
2,5mm.

\ Cadigo Descricdo Imagem*

Placa Reta Alongada 2 Furos
Hard - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 4 Furos
Hard - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 6 Furos
Hard - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 8 Furos
Hard - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 10
Furos Hard - Sistema 2.4
Placa Reta Alongada 12
Furos Hard - Sistema 2.4

30.052.24116

30.052.24117

30.052.24118

30.052.24119

30.052.24120

30.052.24121
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Placa Reta Alongada 14

30.052.24122 Furos Hard - Sistema 2.4

Placa Reta Alongada 16

30.052.24123 Furos Hard - Sistema 2.4

Placa Reta Alongada 18

30.052.24124 Furos Hard - Sistema 2.4

Placa Reta Alongada 20

30.052.24125 Furos Hard - Sistema 2.4

Placa Reta Alongada 22

30.052.24126 Furos Hard - Sistema 2.4

Placa Reta Alongada 24

30.052.24127 Furos Hard - Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabela13  Placa Retacom Ponte Fine — Placa para estabilizagdo e fixagédo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura de
1,5mm.

Cédigo Descrigao

Placa Reta 4 Furos com
30.052.24001 Ponte de 10mm Fine —
Sistema 2.4

Placa Reta 6 Furos com
30.052.24002 Ponte de 10mm Fine —
Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa

Tabela14 Placa Reta com Ponte Medium — Placa para estabilizacdo e
fixagdo de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, com
espessura de 2,0mm.

Cédigo Descricao

Placa Reta 4 Furos com
30.052.24056 Ponte de 10mm Medium —
Sistema 2.4

Placa Reta 6 Furos com
30.052.24057 Ponte de 10mm Medium —
Sistema 2.4

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela 15

Cddigo

30.052.24111

Descrigdo

Placa Reta 4 Furos com
Ponte de 10mm Hard —
Sistema 2.4

30.052.24112

Placa Reta 6 Furos com
Ponte de 10mm Hard —
Sistema 2.4

Placa Reta com Ponte Hard — Placa para estabilizagéo e fixacdo
de segmentos Gsseos na regido cranio-maxilo-facial, com espessura
de 2,5mm.

* imagem meramente ilustrativa

V. Cirurgia Ortognatica — Placas de perfil especial para cirurgias de correcdo de
defeitos morfologicos da face.

Tabela 1

Cédigo

30.052.15226

Descrigao
Micro Placa Le Fort Direita
com Avango Omm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15227

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 2mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15228

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 3mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15229

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 4mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15230

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 5mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15231

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 6mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15232

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 7mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15233

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 8mm — Sistema
1.5 Ortognatica

Micro Placa “Le Fort” com Avang¢o — Placa para estabilizacdo e
fixagdo de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, com
espessura de 0,6mm.

Imagem*
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30.052.15234

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 9mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15235

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 10mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15236

Micro Placa Le Fort Direita
com Avang¢o 11mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15237

Micro Placa Le Fort Direita
com Avango 12mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15238

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango Omm —Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15239

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 2mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15240

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 3mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15241

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 4mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15242

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 5mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15243

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 6mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15244

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 7mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15245

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 8mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15246

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 9mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15247

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avang¢o 10mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15248

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avang¢o 11mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15249

Micro Placa Le Fort Esquerda
com Avango 12mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15214

Micro Placa Le Fort Reta
com Avango Omm — Sistema
1.5 Ortognatica
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30.052.15215

Micro Placa Le Fort Reta
com Avango 2mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15216

Micro Placa Le Fort Reta
com Avango 3mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15217

Micro Placa Le Fort Reta
com Avango 4mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15218

Micro Placa Le Fort Reta
com Avango 5mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15219

Micro Placa Le Fort Reta
com Avango 6mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15220

Micro Placa Le Fort Reta
com Avango 7mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15221

Micro Placa Le Fort Reta
com Avango 8mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15222

Micro Placa Le Fort Reta
com Avang¢o 9mm — Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15223

Micro Placa Le Fort Reta
com Avang¢o 10mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15224

Micro Placa Le Fort Reta
com Avang¢o 11mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15225

Micro Placa Le Fort Reta
com Avang¢o 12mm —
Sistema 1.5 Ortogndtica

* imagem meramente ilustrativa
Tabela2  Micro Placa em T 5x2 com Ponte — Placa para estabilizagéo e
fixagdo de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, em
formato de T para cirurgia ortognatica, com espessura de 0,6mm.

Cadigo Descrigcdo Imagem*
Micro Placa em T 5x2 com
30.052.15191 Ponte 10mm — Sistema 1.5

Ortognatica

Micro Placa em T 5x2 com
30.052.15192 Ponte 15mm — Sistema 1.5
Ortognatica

Micro Placa em T 5x2 com
30.052.15193 Ponte 20mm — Sistema 1.5
Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela 3

Cédigo

30.052.15194

Descrigao

Micro Placa em T Obliqua

Direita com Ponte 10mm —
Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15195

Micro Placa em T Obliqua
Direita com Ponte 15mm —
Sistema 1.5 Ortogndtica

30.052.15196

Micro Placa em T Obliqua
Direita com Ponte 20mm —
Sistema 1.5 Ortogndtica

Micro Placa em T Obliqua — Placa para estabilizacdo e fixagdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de T
com angulacao para cirurgia ortognatica, com espessura de 0,6mm.

Imagem*

30.052.15197

Micro Placa em T Obliqua
Esquerda com Ponte 10mm
—Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15198

Micro Placa em T Obliqua
Esquerda com Ponte 15mm
—Sistema 1.5 Ortognatica

30.052.15199

Micro Placa em T Obliqua
Esquerda com Ponte 20mm
—Sistema 1.5 Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa

Tabela 4

Cadigo

30.052.15200

Descrigao
Micro Placa para Pilar
Zigomatico 8 Furos Direita
com Ponte 10mm —Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15201

Micro Placa para Pilar
Zigomatico 8 Furos Direita
com Ponte 15mm —Sistema
1.5 Ortognatica

30.052.15202

Micro Placa para Pilar
Zigomatico 8 Furos Direita
com Ponte 20mm —Sistema
1.5 Ortognatica

kMicro Placa para Pilar Zigomatico — Placa para estabilizacdo e
fixacdo de segmentos Gsseos na regido do pilar zigomatico para
cirurgia ortognatica, com espessura de 0,6mm.

30.052.15203

Micro Placa para Pilar
Zigomatico 8 Furos Esquerda
com Ponte 10mm —Sistema

1.5 Ortognatica

30.052.15204

Micro Placa para Pilar
Zigomatico 8 Furos Esquerda
com Ponte 15mm —Sistema

1.5 Ortognatica

30.052.15205

Micro Placa para Pilar
Zigomatico 8 Furos Esquerda
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com Ponte 20mm — Sistema
1.5 Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa

Tabela5  Micro Placa T Arnett Champy— Placa para estabilizacéo e fixacao
de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial para cirurgia
ortognatica, em formato de T, com espessura de 0,6mm.

Cdadigo Descricao Imagem*
Micro Placa T Arnett
30.052.15252 Champy Esquerda Pequena

— Sistema 1.5 Ortognatica
Micro Placa T Arnett
30.052.15254 Champy Esquerda Média —

Sistema 1.5 Ortognatica
Micro Placa T Arnett
30.052.15256 Champy Esquerda Grande —
Sistema 1.5 Ortogndtica
Micro Placa T Arnett
30.052.15251 Champy Direita Pequena —
Sistema 1.5 Ortogndtica
Micro Placa T Arnett
30.052.15253 Champy Direita Média —
Sistema 1.5 Ortognatica
Micro Placa T Arnett
30.052.15255 Champy Direita Grande —
Sistema 1.5 Ortogndtica
* imagem meramente ilustrativa

Tabela6  Micro Placa T Arnett Champy Dupla Face - Placa para
estabilizacdo e fixacdo de segmentos 0sseos na regido cranio-
maxilo-facial para cirurgia ortognatica, em formato de T, com
espessura de 1,2mm, com furo escareado em ambos os lados da

placa.
Cadigo Descrigdo Imagem*

Micro Placa T Arnett

Champy Dupla Face
Pequena — Sistema 1.5

Ortognatica

Micro Placa T Arnett
30.052.15207 Champy Dupla Face Média -
Sistema 1.5 Ortogndtica

Micro Placa T Arnett
30.052.15208 Champy Dupla Face Grande
—Sistema 1.5 Ortognatica
* imagem meramente ilustrativa

30.052.15206
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Tabela7  Micro Placa L Arnett Champy— Placa para estabilizag&o e fixagéo
de segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial para cirurgia
ortognatica, em formato de L, com espessura de 0,6mm.

\ Cadigo Descricdo Imagem*

Micro Placa L Arnett Champy

30.052.15258 Esquerda Pequena — Sistema
1.5 Ortognatica

Micro Placa L Arnett Champy

30.052.15260 Esquerda Média — Sistema
1.5 Ortognatica

Micro Placa L Arnett Champy

30.052.15262 Esquerda Grande — Sistema
1.5 Ortognatica

Micro Placa L Arnett Champy

30.052.15264 Esquerda Extra Grande —

Sistema 1.5 Ortogndtica

Micro Placa L Arnett Champy

30.052.15257 Direita Pequena — Sistema
1.5 Ortognatica

Micro Placa L Arnett Champy

30.052.15259 Direita Média — Sistema 1.5

Ortognatica
Micro Placa L Arnett Champy
30.052.15261 Direita Grande — Sistema 1.5
Ortognatica

Micro Placa L Arnett Champy

30.052.15263 Direita Extra Grande —

Sistema 1.5 Ortogndtica

* imagem meramente ilustrativa

Tabelag8 Micro Placa L Arnett Champy Dupla Face— Placa para
estabilizacdo e fixacdo de segmentos 06sseos na regido cranio-
maxilo-facial para cirurgia ortognéatica, em formato de L, com
espessura de 1,2mm, com furo escareado em ambos os lados da

placa.
\ Cadigo Descrigdo Imagem*
Micro Placa L Arnett Champy
30.052.15209 Dupla Face Pequena —

Sistema 1.5 Ortogndtica
Micro Placa L Arnett Champy
30.052.15210 Dupla Face Média — Sistema

1.5 Ortognatica
Micro Placa L Arnett Champy
30.052.15211 Dupla Face Grande —

Sistema 1.5 Ortogndtica
Micro Placa L Arnett Champy
30.052.15212 Dupla Face Extra-Grande —
Sistema 1.5 Ortogndtica
* imagem meramente ilustrativa
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Tabela9 Micro Placa Buttress — Placa para estabilizagdo e fixagdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial para cirurgia
ortognatica, com espessura de 0,6mm.

Cddigo Descrigdo

Micro Placa Buttress Direita

30.052.15213 — Sistema 1.5 Ortognatica

Micro Placa Buttress

30.052.15265 Esquerda—Sistema 1.5
Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa

Tabela10  Mini Placa Double Row — Placa para estabilizacédo e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial para cirurgia

ortognatica, com espessura de 1,2mm.
Cédigo Descricdo Imagem*

Mini Placa Double Row com

30.052.20161 Ponte 6mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Double Row com

30.052.20162 Ponte 8mm — Sistema 2.0
Ortognética

Mini Placa Double Row com

30.052.20163 Ponte 10mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Double Row com

30.052.20164 Ponte 12mm - Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Double Row com

30.052.20165 Ponte 14mm — Sistema 2.0

Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela 11

Mini Placa Sagital Tipo H — Placa para estabilizacdo e fixacao de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial para cirurgia

ortognatica, em formato H, com espessura de 1,2mm.
\ Cddigo Descrigdo Imagem*

30.052.20166

Mini Placa Sagital Tipo H
Pequena — Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20167

Mini Placa Sagital Tipo H
Média — Sistema 2.0
Ortognética

30.052.20168

Mini Placa Sagital Tipo H
Grande — Sistema 2.0
Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa

Tabela 12

\ Codigo

30.052.20169

Descrigdo

Mini Placa Sagital com Ponte

Dupla Pequena — Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20170

Mini Placa Sagital com Ponte
Dupla Média — Sistema 2.0
Ortognética

30.052.20171

Mini Placa Sagital com Ponte
Dupla Grande — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Sagital com Ponte Dupla — Placa para estabilizacéo e
fixagdo de segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial para
cirurgia ortognatica, com Ponte Dupla, com espessura de 1,2mm.

* imagem meramente ilustrativa

Tabela 13

\ Codigo

30.052.20194

Descrigao

Mini Placa Sagital com Ponte

7mm —Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20195

Mini Placa Sagital com Ponte
10mm - Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20196

Mini Placa Sagital com Ponte
15mm - Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20197

Mini Placa Sagital com Ponte
18,5mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Sagital com Ponte — Placa para estabilizagéo e fixacdo
de segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial para cirurgia
ortognética, com ponte, com espessura de 1,2mm.

Imagem*

* imagem meramente ilustrativa
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Tabela14  Mini Placa para Mentoplastia Total — Placa para estabilizacdo e
fixacdo de segmentos 6sseos na regido do mento em cirurgia
ortognatica, com espessura de 1,2mm.

Cddigo Descrigdo Imagem*
Mini Placa para
Mentoplastia Total com
Avango Omm — Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20172

Mini Placa para
Mentoplastia Total com
Avango 4mm — Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20173

Mini Placa para
Mentoplastia Total com
Avango 6mm — Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20174

Mini Placa para
Mentoplastia Total com
Avan¢o 8mm —Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20175

Mini Placa para
Mentoplastia Total com
Avan¢o 10mm — Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20176

Mini Placa para
Mentoplastia Total com
Avan¢o 14mm — Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20177

* imagem meramente ilustrativa

Tabela15  Mini Placa Chin — Placa para estabilizacdo e fixagcdo de segmentos
0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em cirurgia ortognatica com
espessura de 1,2mm.

Cadigo Descrigdo Imagem*
Mini Placa Chin com Avanco
30.052.20186 de 2,5mm - Sistema 2.0

Ortognatica

Mini Placa Chin com Avanco
30.052.20187 de 4mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Chin com Avanco
30.052.20188 de 6mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Chin com Avanco
30.052.20189 de 8mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Chin com Avanco
30.052.20190 de 10mm — Sistema 2.0
Ortognatica
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Mini Placa Chin com Avancgo

30.052.20191 de 12mm - Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Chin com Avango

30.052.20192 de 14mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Chin com Avango

30.052.20193 de 16mm — Sistema 2.0

Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa

Tabelal6  Mini Placa Paulus— Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos 6sseos na regido cranio-maxilo-facial, em cirurgia
ortognatica, com espessura de 1,2mm.

\ Cddigo Descrig¢do Imagem*
Mini Placa Paulus com
30.052.20178 Avango 2mm — Sistema 2.0

Ortognatica

Mini Placa Paulus com

30.052.20179 Avango 4mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Paulus com

30.052.20180 Avango 6mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Paulus com

30.052.20181 Avango 8mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Paulus com

30.052.20182 Avan¢o 10mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Paulus com

30.052.20183 Avango 12mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Paulus com

30.052.20184 Avan¢o 14mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Mini Placa Paulus com

30.052.20185 Avango 16mm — Sistema 2.0

Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa

Tabelal7  Micro Placa em T 5x2 com Ponte — Placa para estabilizagéo e
fixacdo de segmentos Gsseos nha regido cranio-maxilo-facial, em
formato de T para cirurgia ortognatica, com espessura de 1,2mm.

Descrigao
Micro Placa em T 5x2 com

30.052.20258 Ponte 10mm — Sistema 2.0
Ortognatica
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Micro Placa em T 5x2 com
30.052.20259 Ponte 15mm — Sistema 2.0
Ortognatica

Micro Placa em T 5x2 com
30.052.20260 Ponte 20mm — Sistema 2.0
Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa
Tabela18  Micro Placa em T Obliqua — Placa para estabilizacéo e fixacao de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial, em formato de T
com angulacao para cirurgia ortognatica, com espessura de 1,2mm.

\ Cadigo Descricdo Imagem*
Micro Placa em T Obliqua
Dupla Face com Ponte
10mm - Sistema 2.0
Ortognatica
Micro Placa em T Obliqua
Dupla Face com Ponte
15mm - Sistema 2.0
Ortognatica
Micro Placa em T Obliqua
Dupla Face com Ponte
20mm —Sistema 2.0
Ortognatica

30.052.20261

30.052.20262

30.052.20263

* imagem meramente ilustrativa

Tabelal19  Micro Placa T Arnett Champy— Placa para estabilizagéo e fixacao
de segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial para cirurgia
ortognatica, em formato de T, com espessura de 1,2mm.

\ Cadigo Descrigcdo Imagem*
Micro Placa T Arnett
Champy Dupla Face

Pequena-Sistema 2.0

Ortognatica
Micro Placa T Arnett
30.052.20269 Champy Dupla Face Média—
Sistema 2.0 Ortogndtica
Micro Placa T Arnett

30.052.20270 Champy Dupla Face Grande

— Sistema 2.0 Ortognatica

* imagem meramente ilustrativa

30.052.20268

Tabela20  Micro Placa L Arnett Champy Dupla Face— Placa para
estabilizacdo e fixacdo de segmentos 0sseos na regido cranio-
maxilo-facial para cirurgia ortognatica, em formato de L, com
espessura de 1,2mm, com furo escareado em ambos os lados da
placa.

Descrigao
Micro Placa L Arnett Champy
30.052.20264 Dupla Face Pequena —
Sistema 2.0 Ortognatica
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Micro Placa L Arnett Champy
30.052.20265 Dupla Face Média — Sistema
2.0 Ortognatica
Micro Placa L Arnett Champy

30.052.20266 Dupla Face Grande —
Sistema 2.0 Ortogndtica
Micro Placa L Arnett Champy
30.052.20267 Dupla Face Extra-Grande —

Sistema 2.0 Ortogndtica
* imagem meramente ilustrativa

vi.Sistema de Ancoragem — Placas para tracionamento de segmentos 0sseos

Tabelal Mini Placa T Dupla Face — Placa para estabilizacdo e fixacdo de
segmentos Gsseos na regido cranio-maxilo-facial em formato de T,
para cirurgia ortognatica, com espessura de 1,2mm.

\ Cadigo Descricdo Imagem*
Mini Placa T Dupla Face
30.052.20238 Média — Sistema 2.0
Ancoragem
Mini Placa T Dupla Face
30.052.20239 Grande — Sistema 2.0
Ancoragem
Mini Placa T Dupla Face
30.052.20240 Extra-Grande — Sistema 2.0
Ancoragem
* imagem meramente ilustrativa

Tabela2  Mini Placa Y Dupla Face — Placa para estabilizac&o e fixacdo de
segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial em formato de Y,
para cirurgia ortognatica, com espessura de 1,2mm.

\ Cadigo Descricdo Imagem*
Mini Placa Y Dupla Face
30.052.20241 Média — Sistema 2.0
Ancoragem
Mini Placa Y Dupla Face
30.052.20242 Grande — Sistema 2.0
Ancoragem
Mini Placa Y Dupla Face
30.052.20243 Extra-Grande — Sistema 2.0
Ancoragem
* imagem meramente ilustrativa

Tabela3  Mini Placa Reta Dupla Face — Placa para estabilizacdo e fixacao
de segmentos 0sseos na regido cranio-maxilo-facial em formato
reto, para cirurgia ortognatica, com espessura de 1,2mm.

Descrigdo
Mini Placa Reta Dupla Face
30.052.20244 Média — Sistema 2.0

Ancoragem
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Mini Placa Reta Dupla Face
30.052.20245 Grande — Sistema 2.0
Ancoragem

Mini Placa Reta Dupla Face
30.052.20246 Extra-Grande — Sistema 2.0
Ancoragem

* imagem meramente ilustrativa

1. 2 Composicao/Matéria Prima:

Tabela 1 — Matéria-Prima aplicada na fabricagdo dos componentes do Sistema de

Fixacao Cranio-Maxilo-Facial - Parafusos
| Componente | Matéria Prima

Parafuso Auto Roscante @1,0 mm

Parafuso Auto Roscante @1,3 mm

Parafuso Auto Roscante @1,5 mm

Parafuso Auto Roscante @1,8 mm

Parafuso Auto Roscante @2,0 mm

Parafuso Auto Roscante @2,3 mm

Parafuso Auto Roscante @2,4 mm

Parafuso Auto Roscante @2,7 mm

Parafuso para Amarracdo @1,5mm

Parafuso para Amarracdo @2,0mm

Parafuso Auto Perfurante @1,0mm

Parafuso Auto Perfurante @1,5mm

Parafuso Auto Perfurante @2,0mm

Parafuso Auto Perfurante @2,3mm

Ti-6Al-4V (ASTM F136 / NBR ISO 5832-
3)

Tabela2  — Matéria-Prima aplicada na fabricacdo dos componentes do Sistema de
Fixacdo Cranio-Maxilo-Facial - Placas

| Componente
Placas — Sistema 1.0

Placas — Sistema 1.5

Placas — Sistema 2.0

Placas — Sistema 2.4

Placas — Sistema Ortognética

Placas — Sistema de Ancoragem

Matéria Prima

Titanio Puro Gr.2 (ASTM F67 / NBR 1SO
5832-2)

O Titanio Puro e a Liga de Titanio Ti (6Al4V) sdo materiais de uso consagrado em
produtos médicos implantaveis. As normas técnicas ASTM F67 e ASTM F136 destaca
0 uso desta matéria prima como biomaterial (anexo X2. Biocompatibility, ASTM F67 e
ASTM F136), desde que todas as propriedades fisico-quimicas apontadas nesta sejam
cumpridas. No item 6.2 deste relatério técnico esta disponivel as informacdes relativas
a matéria prima empregada no Sistema de Fixacdo Cranio-Maxilo-Facial.

Indicacdao, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, segundo indicado

pelo fabricante;

O Sistema para Fixagdo Cranio-Maxilo-Facial possui as seguintes indicacoes:

Fraturas de Mandibula;
Fraturas Maxilares;

Fratura Naso-orbitoetmoidal;
Cirurgias Ortognaticas;

Fraturas do complexo zigoméatico-maxilar;
Fraturas do complexo zigomético-ortibal;
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e Reconstru¢ces Mandibulares;
e Reconstru¢des Cranio-Faciais;

O Sistema para Fixacdo Cranio-Maxilo-Facial devera ser utilizado por cirurgifes
devidamente habilitados para tais procedimentos cirargicos, sendo que o aprendizado
da técnica faz parte de sua formacgéo profissional adquirida ao longo do periodo de
residéncia médica.

Precaucdes, restricOes, adverténcias, cuidados especiais e esclarecimentos
sobre o0 uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte;

Precaucdes

e Para assegurar a implantacdo adequada do SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-
MAXILO-FACIAL, somente deverdao ser utilizados instrumentais cirdrgicos
especificos, fabricados ou indicados pela Osteomed pois, a variagdo no projeto e
dimensdes dos instrumentais de outros fabricantes, podem comprometer o0s
componentes e inviabilizar a implantacéo precisa;

e Todo cuidado deve ser tomado com relagédo a superficie dos componentes metélicos
implantaveis, a fim de se evitar vincos, arranhfes e/ou batidas, em regibes, tais como:
por¢cdes rosqueadas, superficies lisas, entre outros, para nao comprometer a vida util
(desgaste precoce) e 0 encaixe de outros componentes que estiverem em contato
com esta superficie (instrumentais), reduzindo assim as chances de eventuais
gquebras e/ou falhas prematuras;

e Por se tratar de sistema com itens comercializados na forma néo estéril, deve ser
assegurado que todos os itens a serem implantados tenham sido esterilizados de
maneira adequada, de acordo com as indica¢des da instru¢do de uso.

e O médico cirurgido devera informar ao paciente sobre limitacbes e precaucdes a
serem tomadas no periodo pés-operatorio.

e Os parafusos jamais deverdo ser conformados!

e Na&o utilizar produtos implantaveis de outros fabricantes combinados aos produtos
implantaveis Osteomed.

e Utilizar os instrumentais corretamente, para prevenir deformacbes, fissuras,
movimentos ou migracgdes.

e Todo cuidado deve ser observado no encaixe e fixacdo dos componentes metalicos
implantaveis a fim de se assegurar correto e eficaz montagem sem, contudo, danificar
a superficie dos componentes;

Restricbes

e O SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL é constituido por componentes
metélicos que tem como objetivo Unico auxiliar na recuperacéo das estruturas 6sseas
lesionadas, ndo sendo apto a substituir ou atuar como uma estrutura éssea do
esqueleto humano, ndo possuindo a mesma resisténcia ou capacidade de suportar
todos os niveis de atividades e/ou cargas equivalentes a estrutura 6éssea de um
individuo saudavel;

e O SISTEMA DE FIXAGAO CRANIO-MAXILO-FACIAL é fornecido de forma n&o
estéril, portanto, nenhum de seus componentes devera ser empregado sem antes de
serem esterilizados seguindo as etapas indicadas na instrucdo de uso.

e O cirurgido devera alertar o paciente quanto a possivel restricdo de suas atividades
durante o pds-operatério.

e O SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL ¢ dimensionado para fraturas
de mini e micro fragmentos, ndo sendo indicados para qualguer outra aplicacao.
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O uso dos parafusos em 0ssos osteoporoticos ou de baixa densidade deve ser
evitado.

Pecas usadas, riscadas ou que tenham sofrido impacto (quedas) ndo deverdo ser
utilizados.

O SISTEMA DE FIXAGAO CRANIO-MAXILO-FACIAL n&o deveréa ser implantado em
pacientes que possam colocar em risco 0 sucesso do procedimento durante o
periodo de recuperacdo, como por exemplo, pacientes debilitados ou incapacitados
mentalmente.

O SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL devera ser aplicado apenas
por cirurgido habilitado para executar o procedimento. Este devera também estar
ciente dos aspectos mecanicos e metallrgicos do sistema, a fim de instruir o paciente
de como conduzir o periodo de recuperacao com baixa probabilidade de falhas.

O SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL ndo tem a funcdo de
substituicdo de estruturas 6sseas do esqueleto humano, portanto, as atividades
fisicas do paciente deverdo ser reduzidas de acordo com a orientagdo médica.

N&o utilizar junto ao SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL
componentes de outros sistemas que ndo sejam relacionados na instrucao de uso.
O uso de componentes estranhos ao sistema pode causar corrosdo galvanica e
promover a fratura dos implantes.

Os componentes do SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL jamais
deverédo ser reutilizados. Embora possam apresentar boas condigoes, o “stress”
prévio pode criar imperfeicdes e/ou defeitos que podem provocar a falha ou reducao
prematura da vida Gtil do mesmo.

Adverténcias

O SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL ¢ de uso Unico, de
reprocessamento proibido.

Leia atentamente as informa¢des que constam na instrugdo de uso.

N&o utilizar o produto se a embalagem primaria e/ou secundaria estiver violada.
Caso o processo de cura ou consolidacdo 6ssea seja retardada ou nédo ocorra, 0
componente metalico implantavel pode vir eventualmente a falhar, dobrar ou romper
devido a fadiga do material;

Cuidados no pés-operatorio devem ser tomados, bem como a capacidade e
disposicdo do paciente em seguir as instrucdes. O paciente deve ser alertado que o
nao atendimento as instrugdes pods-operatdrias podem levar a quebra ou migracéo
dos componentes metalicos implantaveis, requerendo nova cirurgia para reviséo ou
remocao;

Os componentes deste sistema séo fabricados com materiais ndo ferromagnéticos,
portanto o paciente pode realizar exames de ressonancia magnética. Contudo, o
paciente deve informar ao técnico responséavel pelo procedimento que possui um
implante;

Durante o exame de ressonéancia magnética podera haver algum desconforto, como
0 aumento de temperatura do implante metalico.

A presenca de implantes fabricados com ago inoxidavel ou liga de cobalto cromo
molibdénio proximos a regido a ser investigada por ressonancia magnética pode
causar distor¢des, prejudicando o diagndstico, exigindo do médico cirurgido extrema
atencao.

Caracteristicas do paciente, como peso, estrutura muscular, estrutura 0ssea,
atividades fisicas e mastigatérias podem influenciar nos ciclos de carregamento
transferido aos implantes, podendo interferir no desempenho do implante em relacéo
a resisténcia a fadiga.

Embora com todo o desenvolvimento cientifico e tecnolégico, os metais e suas ligas,
guando implantados no organismo humano estéo sujeitos a constantes mudancas
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ambientais (concentracdo de sais, acidos e alcalbides) o que pode causar corrosao.
A colocagcao de metais dissimilares em contato, uns com outros, pode acelerar o
processo de corrosdo, que por sua vez acentua a probabilidade de fratura por fadiga
dos componentes metalicos implantaveis;

Os componentes metdlicos implantaveis podem entortar, soltar, quebrar, sofrer
corrosdo, causar dor, ou ainda, enfraquecer 0 0sso, particularmente, em pacientes
jovens e ativos;

Pacientes fumantes, usudarios de drogas, alcodlatras ou desnutridos devem ser
advertidos sobre o aumento da incidéncia de ndo-unido 6ssea;

Noc0Oes de osteossintese e de artrodese devem ser de dominio do cirurgido para que
0 procedimento cirdrgico seja seguro e eficaz. Além disso, é fundamental que seja
tracado um cuidadoso planejamento pré-operatorio;

Todo cuidado deve ser tomado no acesso cirdrgico para seguranca do paciente e
sucesso do procedimento;

Antes de iniciar a cirurgia certifique-se de que a colecdo de componentes metélicos
implantaveis e o respectivo instrumental cirirgico estejam integros, completos e
estéreis.

Antes de fazer uso dos componentes metalicos implantaveis do produto para saude,
certifique-se que a estrutura e condicdes 0sseas do paciente suportam as dimensodes
estabelecidas nos componentes metdlicos implantaveis escolhidos para tal
procedimento. Esta medida é especialmente recomendada para uso em criangas;

Cuidados especiais durante transporte, armazenamento e manuseio.

O local de armazenamento do componente metalico implantavel deve estar limpo,
seco, arejado e com adequada iluminacdo de forma a manter a sua integridade fisica
e quimica;

O servico de transporte contratado deve ser informado sobre o contetido e prazo da
entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte estdo demonstrados na caixa
de papeldo e na etigueta de identificacdo, assegurando assim, protecdo ao
componente implantavel desde a expedicéo até a entrega ao cliente.

Devera ser evitado durante o transporte: vibracdes, choques, temperatura acima de
40 °C e umidade acima de 60%;

Os componentes metalicos implantaveis devem ser manipulados com todo cuidado,
de maneira a evitar choques bruscos, quedas e riscos e/ou imperfeigcdes que afetem
a qualidade dos mesmos e também a seguranca do USUario;

A embalagem deve estar intacta no momento do recebimento.

Possiveis efeitos adversos e complicacfes

Soltura, migracao, curvatura ou fratura dos componentes metalicos implantaveis;
Infeccéo superficial ou profunda;

Durante a implantagdo do componente metalico pode ocorrer desordens vasculares,
incluindo trombose e embolia pulmonar;

Sensibilidade ao metal ou reacdo alérgica ao corpo estranho, podendo resultar em
reagdes histolégicas envolvendo varios tipos de macréfagos e fibroblastos, inclusive
a possibilidade de formacéo de tumor e metalose;

Diminuicao da densidade 6ssea local devido ao “stress shielding”;

Falha precoce ou tardia dos componentes metélicos implantaveis;

Dor, desconforto ou sensag¢des anormais em funcéo da presenca ou migracao dos
componentes metdlicos implantaveis, e também em funcdo do procedimento
cirargico;
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Danos neural ou neurolégico em fungéo do trauma cirargico, incluindo paralisia e
lesBes de partes moles;

Pressdo na pele devido aos componentes metalicos implantaveis ou suas partes
estarem com a cobertura inadequada de tecidos sobre esses componentes, incluindo
a possibilidade de extrusdo completa ou parcial desses componentes;

N&o consolidagdo ou consolidacdo 0ssea retardada que podera ocasionar a quebra
dos componentes metalicos implantaveis;

Sensibilidade muscular ou de pele em pacientes que possuem uma cobertura
inadequada de tecido no local operado;

Pseudoartrose (ndo-uniao);

Dificuldade ou incapacidade de executar atividades fisicas diarias normais;
Hemorragia dos vasos sanguineos e/ou hematomas;

Escaras;

Cicatriz no local de insercdo dos componentes metélicos implantaveis devido a via
de acesso;

Como em todos os procedimentos cirdrgicos ha uma incidéncia de enfermidade e
mortalidade. O paciente deve ser advertido pelo cirurgido sobre essa incidéncia e de
todos os riscos advindos desse tipo de cirurgia;

Alergias ou outras reacdes (incluindo metalose) devido a particulas ou “debris’
metdlicas liberadas pelos componentes metalicos implantaveis.

Fadiga do implante: A fadiga do implante pode ocorrer tardiamente (ou seja, entre 1
e 2 anos). Apé6s a consolidacao 6ssea o implante perde sua fungdo mecanica, pois a
estrutura 0ssea deve estar regenerada. A regeneracdo ocorre aproximadamente
entre seis meses a um ano dependendo das caracteristicas de cada paciente. A
fadiga tardia assinala habitualmente uma pseudo-artrose, podendo gerar o
arrancamento do implante.

4

Informagdes Complementares

Cuidados com a esterilizac&o

O SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL é comercializado de forma n&o
estéril, sendo obrigatéria a esterilizacdo dos componentes do sistema antes de sua
entrada ao centro cirlrgico.

A Osteomed indica a esterilizacdo dos componentes do SISTEMA DE FIXACAO
CRANIO-MAXILO-FACIAL por uso de autoclave. Para que o processo de esterilizacdo
seja eficiente, as seguintes etapas deverao ser seguidas:
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Figura 2 — Fluxo para esterilizacdo dos componentes do sistema

Tabela 3

— Parémetros de esteriliza¢éo:

Quesito Parametro

Temperatura de trabalho 134°C £0,5°C
Tempo de pré-vacuo 5 minutos

Tempo de Esterilizagdo 20 minutos
Tempo de Secagem 15 minutos

Pressao Camara Interna

2,1 kgf/cm2 + 0,2 kgf/cm?2

Pressao Camara Externa

2,5 kgf/cm2 + 0,2 kgf/cm?2

Obs: o roteiro e os parametros apresentados foram validados, seguindo a norma ABNT
NBR ISO 17665-1: Esterilizacdo de produtos para saude — Vapor Parte 1: Requisitos
para o desenvolvimento, validacdo e controle de rotina nos processos de esterilizacéo
de produtos para saude, e considerado aprovados.

Técnica Cirurgica

A regido anatbmica, o tipo de fratura e os tecidos moles que envolvem a regiao da fratura
sdo dados de grande relevancia para escolha adequada do implante e o procedimento

cirirgico mais apropriado.

- Parafusos Auto Roscante e Auto Perfurante;

1) Selecdo dos implantes;
2) Alinhamento e redugéo da fratura;
3) Insercédo do parafuso;

- Placas + Parafusos

1) Selegéo dos implantes;

2) Alinhamento e reducgéo dos fragmentos 0sseos;

3) Posicionamento da placa escolhida;

4) Insercao dos parafusos;
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Tais procedimentos poderdo ser realizados unicamente por profissional com
conhecimento pleno nos procedimentos cirargicos a fim de evitar ou reduzir eventuais
sequelas. E de grande importancia que o profissional seja treinado e/ou tenha
familiaridade com os produtos a serem implantados e com a técnica cirdrgica.

Remocado e Descarte do Dispositivo

¢ Uma vez atingida a consolidacao Gssea, o dispositivo implantado perde sua funcéo,
podendo ser removido. Esta decisdo devera ser determinada pelo médico
responsavel pelo acompanhamento do paciente.

e Por se tratar de um procedimento cirdrgico, devem ser considerados todos 0s riscos
relacionados a tal procedimento. O periodo pés-cirargico demanda cuidados para
gque ndo ocorra uma nova fratura apos a retirada do implante.

e Quando necessario a retirada do implante do paciente, devera ser seguido
procedimentos definidos no Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de
Saude (PGRSS) (RDC 306, de 07/12/2004) para dar o melhor destino ao material
extraido, que se caracteriza como lixo hospitalar potencialmente contaminante.

e Implantes que forem removidos da embalagem primaria e inseridos dentro do
ambiente cirdrgico, mesmo que ndo tenham sido implantados ou entrado em contato
com fontes contaminantes, devem ser tratados como lixo hospitalar.

e Esses dispositivos devem ser inutilizados/descaracterizados para uso antes do
descarte. A descaracterizagdo do produto meédico é de inteira responsabilidade da
instituicAo hospitalar, assim como os meétodos e procedimentos de descarte
utilizados. Entretanto, a Osteomed recomenda que tais produtos médicos sejam
deformados mecanicamente, através da utilizacao de prensa de impacto, martelo, ou
marreta. Em seguida, os produtos médicos devem ser identificados de forma clara e
visivel, indicando a sua situacdo, ou seja, impréprio ao uso.

e Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem
assegurar a completa descaracterizacdo do mesmo, impedindo qualquer
possibilidade de sua reutilizacéo.

e Apds a sua remocao, o implante devera ser limpo e esterilizado. A limpeza devera
seguir as instru¢gbes contidas na norma ISO 12891-1: Implantes para cirurgia —
Remocéo e andlise de implantes cirirgicos Parte 1: Remocao e manuseio.

¢ No caso de implantes metdlicos, apds ser removido, este devera ser limpo com agua,
solucdo aquosa 70% a 80% de etanol ou isopropanol e subsequente tratamento
ultrassénico ou com enzima proteolitica ou solucdo 1:100 de hipoclorito de sodio.
Esterilizar através de peroxido de etileno ou solugdo tampdao alcalina de glutaraldeido
2%.

e A esterilizacdo do implante removido para descarte devera ser feita por meio de
autoclave ou qualquer outro método que garanta a esterilizacdo eficaz antes do
descarte do implante. Para maiores informacdes em relagéo a este processo, podera
ser consultada a norma ISO 17665-1: Esterilizac&o de produtos para saide — Vapor
Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validagdo e controle de rotina nos
processos de esterilizagdo de produtos para saude

¢ Para o envio desses produtos médicos removidos de pacientes ao fabricante, devem
ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade dos mesmos. Na
embalagem devem constar informacdes sobre as condi¢cdes desses produtos, tais
como: método de limpeza e desinfecgéo utilizado, assim como, a identificacdo dos
mesmos.

Critério de selecdo, limite de conformacédo mecanica ou modelagem dos produtos
metalicos implantaveis e cargas suportadas.
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Os Implantes séo projetados e fabricados de forma a eliminar ou reduzir os riscos de
lesBes vinculados a sua caracterizacéo fisica e biomecanica. E de responsabilidade
do cirurgido a escolha adequada do implante considerando as indicacdes,

adverténcias, restricdes, precaucgdes, cuidados especiais e contraindicacdes definidas
neste relatério técnico.

Os parafusos do SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL ndo devem ser
modelados em nenhuma condig&o.
Todos os parafusos suportam os carregamentos mecanicos definidos em norma (ABNT

NBR 15675/ ASTM F543) e atendem aos requisitos mecanicos definidos em projeto.
Formas de apresentacdo do produto médico;

INOUSTRIA BRASILEIRA
NOME COMERCIAL A\ cuoso  caumon
COMMERCIAL NAME A
. CONSULTAR _ CONSULY

COMPONENTE: EI. INSTRUCOES  NSTRUCTIONS
COMPONENT: U Toeuio FOR USE

ot OFIPO: QUANTIDADE: 1 UN NON STERILE
an BATCH CODE GUANTITY NADESTERIL NON STERL

NAD USAR SE

m
[REF MAT. PRIMA: iac frenstlg
CODIGO! CATALOG NUMBER ATeRAL ETVER - oAGE
DANFICADA
REGISTRO ANVISA N°: i KEEP AWAY
AN
NAOESTERIL  ESTERILIZAR ANTES DO USO 3

NON ETERILE STERILIZE BEFORE USE f ’“°Xiﬁi" B, SR A
PRODUTO DE USO UNICO - PROIBIDO REPROCESSAR 7 AUGRMAZENAR  STORAGE AT
SNGLE USE PRODUCT FORBIDDEN REPROCESS wed  DiTowr cowmond
CONTROLADA TEMPERATURE

NOME TECNICO: (1540° (1540°C)

L NAME e

%) ARMAZENAM STORAGE

ATENGAO: Instrucdo de Uso di ivel 5 LIMITE DE UMIDADE HUMIDITY
CAO: Instrucdo de Uso disponivel em D LMIOADE ATATION
http://www.osteomedimplantes.com.br/instrucoes.php . (29%-80%)
ESPECIFICAGOES, CARACTERISTICAS TECNICAS, DESCRIGAO DO f&‘,\ NAOREUTILZAR DO NOT REUSE|
PRODUTO,INDICAGAO, CONTRA-INDICAGAO, MANUSEIO, PRECAUGOES
RESTRICOES ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS, ESTERILIZAGAO,

EMBALAGEM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: VER INSTRUGOES DE USO
SPECIICATIONS, TECMRCAL CHARACTERISTCA, PROGUCT DEBCRIPTION, KOICATION
e A T, T S CARES, ;
B S A e e ReTROS NS PR Ve ] &

LY POSNAISE VERSIOH
RODOVIA WASHINGTON LUIZ (SP 310) KM 172 - PISTA SUL
" :

JARDI CONPARK | iCACAD & VALIDADE! USE BY
FABRICANTE  CEP: 13500-600 - RIO CLARO - SP - BRAZIL

MANUFACTURER TEL: 55-019-3522-3064

{7 IN CHARGE
FERNANDO ARGENTON NETO CREA/SP-060.500.532-4
AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO/ OPERATIONAL LICENSE: 800.749-1

Obs: Simbologia conforme norma ISO 15223-1:2016 - Symbols to be used with medical
device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements

Dentro de cada embalagem sado colocadas cinco etiquetas de identificacdo (conforme
resolugdo CFM N° 1.804/2006 do conselho federal de medicina e de acordo também
com a RDC n° 14, de 5 de abril de 2011). As etiquetas deverao ser fixadas:
1. Obrigatoriamente no prontudrio clinico do paciente;
2. No laudo entregue para o paciente;
3. Nadocumentacdo fiscal que gera a cobranca, na AlH (Autorizacdo de Internacao
Hospitalar), no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda,
no caso de paciente atendido pelo sistema de salude complementar;

4. Disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histérico de distribuicao —
RHD);

5. Disponibilizada para o controle do cirurgido responsavel (principal).

Instru¢cdes de Uso: No site da Empresa
Instrucoes de Uso Disponivel em http://osteomedimplantes.com/instrucoes.php

Conforme Instrucdo Normativa DC/ANVISA N° 4 de 15/06/2012 o folheto de Instrugdes
de Uso esta disponivel em formato ndo impresso, o folheto de Instru¢des de Uso nédo
serd enviado juntamente com o produto e estara disponivel no site da empresa em meio
eletrbnico. As instrucdes de Uso em formato n&o impresso poderdo ser obtidas na
internet no site, em CD, DVD, e se necessario e solicitado sera fornecido o folheto em
meio impresso. Estas informac@es estdo contidas no Rotulo do produto. No site constam
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todas as instrugBes para visualizar o documento com programa e como fazer o
download se necessario.

Embalagem

Os componentes do SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL- s&o
acomodados individualmente em embalagens primarias e secundarias e distribuidos de
forma nao estéril. As embalagens, tanto primaria quanto secundaria, sao transparentes,
lisas, tubulares, produzidas com polietileno de baixa densidade (LDPE) industrial e
atoxico, com a logomarca e o nome da empresa em cor vermelha.

w
[EQMED ]
0osTE

"R
\

Figura 3 — Embalagem priméaria (imagem meramente ilustrativa)

Figura 4 — Embalagem secundaria

==l
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Figura 5 — Embalagem secundaria com etiqueta externa de identificagdo (imagem meramente ilustrativa)

As embalagens sao distribuidas/transportadas dentro de caixas de papelao identificado
com o nome da empresa, endereco e com os dizeres “produto hospitalar”.

Figura 6 — Caixa de papelédo para distribuicdo das embalagens contendo os implantes (imagem meramente
ilustrativa)

Rastreabilidade /Identificac&o

Seguindo as orientacbes da norma ABNT NBR 15165, por se tratar de pecas de
tamanho diminuto, € impossivel a realizagdo de gravacao legivel e que ndo comprometa
a seguranca dos Parafusos constantes nesta peticdo. Portanto, a rastreabilidade é
realizada através das 5 etiquetas fornecidas e presentes na embalagem dos
componentes da SISTEMA DE FIXACAO CRANIO-MAXILO-FACIAL
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Rétulo de Rastreabilidade

As embalagens dos implantes contem cinco rétulos de rastreabilidade para aposicdo no
prontuario meédico e fornecimento ao paciente. Contendo o numero de lote, e demais
dados que permitam a exata identificacdo do produto e do fabricante.

O médico deve apor a etiqueta de rastreabilidade ao prontuario do paciente, para
acompanhamento e melhor orientagdo no caso de uma cirurgia de revisao.

O médico deve fornecer uma etiqueta de rastreabilidade ao paciente.

— Procedimento de utilizag&o dos rétulos (conforme RESOLUCAO CFM N°1.804/2006):

Sado disponibilizados cinco rétulos, com a identificacdo e dados descritos no item
1.16.1onde deve ser realizado o seguinte procedimento de utilizacdo dos rétulos:

- Rétulo 1, obrigatoriamente, no prontudrio clinico do paciente;
- Rétulo 2, no laudo entregue para o paciente;

- Rétulo 3, na documentagéo fiscal que gera a cobranca, na AlH (Autorizagdo de
Internacdo Hospitalar), no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de
venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de salide complementar;

- Rotulo 4, disponibilizada para o controle do fornecedor (registro historico de
distribuicéo - RHD);

- Rétulo 5, disponibilizada para o controle do cirurgido responsavel (principal).
Rastreabilidade P4ds-Venda:

A Rastreabilidade pés-venda é realizada através dos distribuidores/hospitais conforme
formulario de rastreabilidade pés-venda enviado juntamente com os produtos. Tal
formulario contém os seguintes dados:

Nome do Cliente/Distribuidor; NUmero da Nota Fiscal; Validade: validade do produto ou
esterilizacao (quando aplicavel); Data: data da comercializag&o/cirurgia;

Referéncia: cddigo de referéncia do produto; Quantidade: quantidade comercializada,;

Lote: n° de lote do produto; Destino: Nome do Paciente

Compatibilidade entre Componentes:

Todos os componentes sdo compativeis entre si considerando-se a matéria-prima de
constituicdo, ou seja, Liga de Titanio 6Al4V (conforme normas ASTM F136/NBR 1SO
5832-3) e Titanio Puro Grau 2(conforme normas ASTM F67/NBR I1SO 5832-2). A tabela
abaixo apresenta a compatibilidade entre os itens do sistema e suas dimensdes:
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Componente
Placas — Sistema 1.0

Placas — Sistema 1.5

Placas — Sistema 2.0

Placas — Sistema 2.4

Placas — Sistema

Ortognatica 1.5

Placas — Sistema
Ortognatica 2.0

Placas — Sistema de
Ancoragem 2.0

Compativel com
Parafuso Auto-Roscante,
Parafuso Auto Perfurante,

Parafuso Auto-Roscante,
Parafuso Auto Perfurante,

Parafuso Auto-Roscante,
Parafuso Auto Perfurante,

Parafuso Auto-Roscante,
Parafuso Auto Perfurante,

Parafuso Auto-Roscante,
Parafuso Auto Perfurante,

Parafuso Auto-Roscante,
Parafuso Auto Perfurante,

Parafuso Auto-Roscante,
Parafuso Auto Perfurante,

Dimensdes
Parafusos com diametro
?1,0mm e @1,3mm, todos
0s comprimentos
Parafusos com diametro
@1,5mm e @1,8mm, todos
0Ss comprimentos
Parafusos com diametro
@2,0mm e @2,3mm, todos
0s comprimentos
Parafusos com diametro
@2,4Amm e @2,7mm, todos
0Ss comprimentos
Parafusos com diametro
@1,5mm e @1,8mm, todos
0s comprimentos
Parafusos com diametro
@2,0mm e @2,3mm, todos
0Ss comprimentos
Parafusos com diametro
@2,0mm e @2,3mm, todos

0s comprimentos
Procedimentos para Consultas, informacdes e notificacdes:

A seguir, sdo relacionados os principais dados de contato para a solicitagdo de
informacfes e orientagbes gerais ou para consultas e notificacdes da ocorréncia de
eventos adversos de produtos para a saude a Anvisa/MS:

Anvisa - Informac@es sobre implantes, consulta de registro de produto:

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlato/consulta_correl
ato.asp

Anvisa — Informacdes sobre empresas, consulta de autorizacdo de funcionamento:

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/consulta_autorizacao__
internet.asp

Anvisa — notificacdes, queixas e denuncias - instituicdo médico-hospitalar: Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria — Anvisa/MS. Geréncia Geral de Seguranca Sanitaria
de Produtos de Saude Pds-Comercializacdo. Unidade de Tecnovigilancia. Notificacdes
em Tecnovigilancia. Notificagdo Avulsa. Formulario automatizado, via internet, de
“Notificacao Tecnovigilancia Avulsa”, Disponivel em:

http://www.anvisa.gov.br/sistec/notificacaoavulsa/notificacaoavulsal.asp

Anvisa — notificagbes, queixas e dendncias - instituicdo médico-hospitalar integrante da
Rede Sentinela da Anvisa/MS - hospitais sentinela e colaboradores: o gerente de risco
sanitario hospitalar da instituicdo encaminha notificacdo a Anvisa/MS por meio do
Sistema de Informacdo de Notificagcdo de Eventos Adversos e Queixas Técnicas
Relacionadas a Produtos de Salde — Sineps. RDC 16 / 2013 — Anvisa/MS. Determina
a todos os fornecedores de produtos médicos o cumprimento dos requisitos
estabelecidos pelas "Boas Praticas de Fabricacéo de Produtos Médicos".
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Disponivel em: http://e-leqis.bvs.br/leisref/public/showact.php?id=15279&word

INDICAGCOES DE ASSISTENCIA AO CLIENTE
Osteomed Ind. e Com. de Implantes Ltda.

Rodovia Washington Luis (SP 310), Pista Sul, Km 172 — Rua 6 S/N — Jd. Anhanguera
— Condominio Conpark Rua 6 S/N Rio Claro SP - CEP 13.501- 600
Tel. (19) 3522-3064 - E-mail: regulatorio@osteomedimplantes.com
MS 800719-1/Registro ANVISA n° 80071910056
Tec. Resp.: Eng® Fernando Argenton Neto — CREA 060.500.523.4
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